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Resumo
Neste trabalho foi realizado um estudo sobre procedimentos de avaliac¸a˜o da qualidade
de dispositivos de exibic¸a˜o de imagem (monitores) utilizados em radiodiagno´stico, a par-
tir da ana´lise da curva caracter´ıstica de luminaˆncia versus a menor diferenc¸a detecta´vel
de contraste (JND), levando em conta o tempo de uso desses equipamentos. Os dispo-
sitivos avaliados foram de diferentes marcas de fabricac¸a˜o, modelos, se´ries e possu´ıam
resoluc¸o˜es distintas. A avaliac¸a˜o da qualidade de monitores exerce forte influeˆncia na
qualidade de imagem. Para essa avaliac¸a˜o de controle de qualidade, ale´m dos me´todos
e instrumentos tradicionalmente empregados, foi empregado um me´todo alternativo para
medic¸a˜o de luminaˆncia utilizando grandezas ele´tricas e fotome´tricas, que foram validadas
por comparac¸a˜o aos dados obtidos utilizando-se um fotoˆmetro, que e´ medidor padra˜o
de luminaˆncia. Os testes de controle de qualidade para avaliac¸a˜o de reflexa˜o difusa, re-
flexa˜o especular, reflexa˜o interna ou velamento, resoluc¸a˜o, ru´ıdo, resposta de luminaˆncia
e contraste e uniformidade de luminaˆncia foram realizados nos dispositivos com imagens
padra˜o teste TG18 em formato DICOM GSDF, com va´rios tons de cinza. Essas imagens
sa˜o disponibilizadas pela Associac¸a˜o Americana dos F´ısicos em Medicina (AAPM). Os
resultados foram analisados com base nos limites estabelecidos para monitores prima´rios
e secunda´rios estabelecidos em protocolos de controle de qualidade para radiodiagno´stico,
incluindo um da AAPM e outros da Europa. Nas ana´lises, levou-se em considerac¸a˜o a ilu-
minaˆncia dos ambientes em que se encontravam os monitores. Os resultados qualitativos
e quantitativos foram correlacionados ao tempo de uso dos dispositivos de exibic¸a˜o. Os
softwares utilizados para visualizac¸a˜o das imagens testes foram o Radiant DICOM, Micro
DICOM e o Isyte Radio-logy. Os resultados demonstram a relevaˆncia do acompanha-
mento do tempo de uso desses dispositivos, que podem ser classificados como prima´rios
(uso em diagno´stico) e secunda´rios (visualizac¸a˜o apenas). Foi verificado entre os monitores
aferidos, utilizados em radiologia geral, que aqueles com resoluc¸a˜o entre 2 e 5 megapi-
xels podem ser classificados como prima´rios ate´ certo tempo de uso; entre os dispositivos
analisados com mais de 50.000 horas de uso, alguns demonstram um comportamento equi-
valente ao de monitores secunda´rios. O acompanhamento da evoluc¸a˜o temporal do uso de
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um dispositivo no radiodiagno´stico e´ importante, para que se evite erros no diagno´stico
me´dico. Na˜o so´ os dispositivos de maior resoluc¸a˜o sa˜o adequados para laudos em radi-
odiagno´stico, mas tambe´m aqueles com menor resoluc¸a˜o, desde que seus paraˆmetros de
exibic¸a˜o de imagem estejam de acordo com as recomendac¸o˜es de controle de qualidade.
Palavras-chave: Controle de qualidade. Luminaˆncia. DICOM GSDF . JND.
Dispositivos de exibic¸a˜o
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Abstract
In this work, a study has been done about the procedures for evaluating the quality of
image display devices (monitors) used in radio-anomaly, based on the analysis of the lu-
minance characteristic curve versus the lowest just noticiable difference (JND), taking
into account the time use of such equipment. The evaluated devices were of different of
manufactures, models, series and had different resolutions. The evaluation of the quality
of monitors exerts a strong influence on the image quality. For this evaluation of quality
control, in addition to methods and instruments traditionally employed, an alternative
method was used to measure luminance using electric and photometric quantities, which
was validated by comparison with data obtained using a photometer, which is a standard
meter of luminance. The quality control tests for evaluation of diffuse reflection, spe-
cular reflection, internal reflection or blurring, resolution, noise, luminance and contrast
response and luminance uniformity were performed on devices with standard TG18 test
images in DICOM GSDF format, with several shades of gray. These images are made
available by the American Association of Physicists in Medicine (AAPM). The results
were analyzed based on the limits established for primary and secondary monitors esta-
blished in quality control protocols for radiodiagnostics, including one from the AAPM
and others from Europe. In the analyzes, the illuminance of the environments in which the
monitors were taken into account. The qualitative and quantitative results were correla-
ted with the time of use of the display devices. The software used to view the test images
were Radiant DICOM, Micro DICOM and Isyte Radiology. The results demonstrate the
relevance of monitoring the use time of these devices, classified as primary (diagnostic
use) and secondary (visualization only). It was verified among the monitored monitors,
used in general radiology, that those with resolution between 2 and 5 megapixels can be
classified as primary until a certain time of use; Among the analyzed devices with more
than 50,000 hours of use, some demonstrate a behavior equivalent to that of secondary
monitors. Monitoring the temporal evolution of the use of a device in radiodiagnosis is
important so that errors in medical diagnosis are avoided. Not only are the higher re-
solution devices suitable for diagnostic reports but also those with lower resolution since
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their image display parameters comply with quality control recommendations.
Keywords: Quality control. Luminance. DICOM GSDF. JND. Display Devi-
ces
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Cap´ıtulo 1
Introduc¸a˜o
O surgimento da radiologia digital, decorrente da evoluc¸a˜o tecnolo´gica, representou
melhorias significativas ao radiodiagno´stico, a` qualidade dos dispostivos utilizados para
fins me´dicos, que possibilitaram o processamento, aquisic¸a˜o e visualizac¸a˜o de imagens e,
tambe´m, a`s condic¸o˜es de iluminaˆncia dos ambientes em que se encontram esses dispositi-
vos. Para prestac¸a˜o de bons servic¸os, um setor de radiodiagno´stico requer um programa
de controle de qualidade para avaliac¸a˜o de monitores, que deve ser executado com auxilio
de profissional qualificado. Para tanto, os testes propostos pelos protocolos de controle de
qualidade para essa a´rea sa˜o de extrema importaˆncia para classificac¸a˜o dos dispostivos de
exibic¸a˜o de imagem para o diagno´stico me´dico como sendo prima´rios e para visualizac¸a˜o
de imagens me´dicas como sendo secunda´rios.
O avanc¸o em estudos sobre controle de qualidade faz com que haja maior interesse
em estabelecer garantia de qualidade com desenvolvimento de ac¸o˜es planejadas, promo-
vendo a confiabilidade de avaliac¸o˜es baseadas em legislac¸o˜es ou protocolos vigentes. Um
programa de controle de qualidade visa detalhar como devem ser desenvolvidos os testes
propostos, e inclui o gerenciamento e te´cnicas de controle de qualidade, que podem en-
volver avaliac¸o˜es dia´rias, mensais e semestrais relativas a` verificac¸a˜o de desempenho da
qualidade dos equipamentos utilizados em servic¸os de radiologia. Quando na˜o se dispo˜e de
equipamentos ba´sicos para medic¸o˜es, pode-se, em alguns casos, buscar maneiras alterna-
tivas para a realizac¸a˜o de controle de qualidade, desde que os resultados sejam validados
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2com o equipamento medidor da grandeza principal no teste.
Para aperfeic¸oamento dos processos de visualizac¸a˜o de imagens me´dicas, surgiram
nos anos 1970 os primeiros monitores digitais, de in´ıcio associados a` imagem de tomografia
computadorizada, e em seguida, para ecografia, radiologia digital e ressonaˆncia magne´tica.
Assim, com o surgimento do sistema de comuninac¸a˜o e arquivamento de imagens me´dicas
(PACS, do ingleˆs, Picture Archiving and Comunication System), as imagens puderam ser
armazenadas digitalmente e visualizadas com rapidez [1].
No Brasil, as primeiras iniciativas com vistas ao desenvolvimento de te´cnicas de
controle de qualidade no radiodiagno´stico foram efetivadas no Departamento de F´ısica do
Campus de Ribeira˜o Preto da Universidade de Sa˜o Paulo (USP), com o desenvolvimento
de diversos dispostivos para realizac¸a˜o de testes de controle de qualidade em equipamentos
usados em radiologia. Esse departamento, promoveu uma formac¸a˜o de pessoal qualificado
para desenvolvimento de te´cnicas inovadoras de avaliac¸a˜o, na mesma e´poca do surgimento
dos monitores digitais, sob a coordenac¸a˜o do professor Thomaz Ghilardi Netto [2].
As imagens radiolo´gicas digitais cl´ınicas sa˜o resultados da interac¸a˜o de radiac¸o˜es
ionizantes com tecidos do corpo. Essas imagens apresentam diversas graduac¸o˜es de tons,
normalmente em escalas de n´ıveis de cinza. Para tons muito semelhantes, tem-se uma
dificuldade que na maioria das vezes indicam uma dificuldade de percepc¸a˜o pelo olho
humano. A preocupac¸a˜o com essa percepc¸a˜o fez com que fosse desenvolvido um modelo
que apresentasse um limite percept´ıvel entre uma imagem com um determinado n´ıvel de
cinza em relac¸a˜o a outra. Isso motivou o surgimento do padra˜o DICOM (Comunicac¸a˜o
Imagens Digitais em Medicina, do ingleˆs, Digital Imagin and Comunicac¸a˜o in Medicine)
GSDF (Func¸a˜o de Exibic¸a˜o da Escala de Cinza Padra˜o, do ingleˆs, Greyscale Standard
Display Function). Esse padra˜o estabelece a quantidade de n´ıveis de cinza relacionado o
nu´mero de bits da imagem e a Menor Diferenc¸a Detecta´vel (JND, do ingleˆs, Just Noticiable
Difference) que possibilita a distinc¸a˜o entre os tons de cinza. Com os testes de controle
de qualidade, e´ poss´ıvel analisar graficamente esse padra˜o e definir tal diferenc¸a atrave´s
de uma curva caracter´ıstica.
O estudo de controle de qualidade em dispositivos de exibic¸a˜o envolve diversos
paraˆmetros que sa˜o importantes para distinguir os monitores adequados para visualizac¸a˜o
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3de imagens me´dicas ou para o diagno´stico me´dico. Esses paraˆmetros incluem a luminaˆncia
ambiente, luminaˆncia mı´nima, luminaˆncia ma´xima, iluminaˆncia do local onde se encontra
o monitor, coeficiente de reflexa˜o difusa e especular. Por outro lado, uma caracter´ıstica
importante a ser analisada e´ o tempo de uso de cada dispostivo, pois, considerando-
se as grandezas avaliadas, dentros dos limites recomenda´veis, e´ poss´ıvel estabelecer um
determinado tempo para o dispositivo ser utilizado para finalidades cl´ınicas.
O propo´sito desse trabalho foi desenvolver um estudo investigativo com o obje-
tivo de avaliar a qualidade dos dispositivos de exibic¸a˜o no radiodiagno´stico por meio de
testes de controle de qualidade, levando em considerac¸a˜o o tempo de uso do disposi-
tivo e paraˆmetros dentro dos limites baseados nos protocolos de controle de qualidade.
Os dispostivos avaliados nesse estudo foram das marcas de fabricac¸a˜o BARCO, EIZO e
SAMSUNG, com distintos nu´meros de se´ries, modelos distintos e tempo de uso.
A literatura ja´ apresenta alguns trabalhos, envolvendo estudos sobre controle de
qualidade de dispostivos de exibic¸a˜o de imagens, com relatos sobre testes para verificac¸a˜o
de desempenho, pore´m na˜o relacionados com o tempo de uso do dispositivo.
E´ importante um programa de controle de qualidade que tambe´m identifique o
tempo de uso, na avaliac¸a˜o de controle de qualidade para que possa ser mais um paraˆmetro
a ser avaliado e que contribua para o acompanhamento do dispositivo. Pore´m, sera´ apre-
sentado um estudo demonstrativo com eˆnfase em resultados favora´veis, baseado na ana´lise
temporal envolvendo todos dispositivos de exibic¸a˜o que foram submetidos a avaliac¸a˜o e
tendo como refereˆncia aquele com uma resoluc¸a˜o ma´xima de 5 MP, que possa comprovar
que monitores com uma resoluc¸a˜o menor que 5 MP possa ser utilizado para diagno´stico
me´dico e, ale´m disso, monitores com um tempo de uso elevado possa ser classificado como
secunda´rio, tendo por base os protocolos de controle de qualidade no radiodiagno´stico,
como por exemplo, o espanhol e europeu.
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Cap´ıtulo 2
Fundamentac¸a˜o Teo´rica
Neste cap´ıtulo sera˜o apresentadas informac¸o˜es sobre estudos anteriores relativos a
controle de qualidade e visualizac¸a˜o de imagem no radiodiagno´stico e a` depeˆndencia da
qualidade de uma imagem com o processo de aquisic¸a˜o e com as te´cnicas de controle de
qualidade envolvidas. Sera˜o apresentadas tambe´m as recomendac¸o˜es do Protocolo Espa-
nhol de Controle de Qualidade, dos protocolos da Associac¸a˜o Americana do F´ısicos em
Medicina (AAPM), do Cole´gio Americano de Radiologia (ACR) e do Protocolo Europeu,
sobre paraˆmetros e te´cnicas que devem ser considerados na avaliac¸a˜o dos dispositivos de
aquisic¸a˜o e exibic¸a˜o de imagens digitais no radiodiagno´stico, levando em considerac¸a˜o os
padro˜es de exibic¸a˜o em tons de cinza.
2.1 Radiologia Digital
Desde 1895, com o descobrimento dos raios X por Wilhelm Conrad Roetgen, a radi-
ologia vem sendo uma especialidade importante, principalmente na Medicina, auxiliando
no diagno´stico, planejamento de tratamento e no registros de casos cl´ınicos. Antes do
surgimento da radiologia digital na de´cada de 1980, tinha-se a radiologia convencional,
que ainda hoje apresenta vantagens como tambe´m desvantagens em relac¸a˜o a digital. En-
tre as desvantagens podemos citar as doses mais elevadas de radiac¸a˜o requerida para a
aquisic¸a˜o da imagem, a variabilidade da qualidade de imagem obtida, o processamento
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longo de informac¸o˜es radiogra´ficas, necessidade de um local pro´prio adequado a esse tipo
de processamento e a impossilidade de modificac¸a˜o de imagem apo´s sua visualizac¸a˜o. To-
davia, o avanc¸o primordial na produc¸a˜o de filmes radiogra´ficos ultra-ra´pidos possibilitou
reduzir o tempo em que o paciente deve ficar exposto a`s radiac¸o˜es. Ale´m disso, na ra-
diologia digital os aparelhos de alta resoluc¸a˜o representam um avanc¸o para a qualidade
do radiodiagno´stico [3]. O desenvolvimento de novos aparelhos tem sido fundamental,
principalmente no que diz respeito a diminuic¸a˜o de dose de radiac¸a˜o ionizante, fator esse
que tambe´m auxilia na produc¸a˜o de uma imagem de qualidade.
A radiologia digital e´ o ramo do diagno´stico me´dico que emprega sistemas compu-
tacionais nos diversos me´todos para a aquisic¸a˜o, transfereˆncia, armazenamento ou trata-
mento de imagens me´dicas que emprega recursos disponibilizados por diversos softwares,
que permitem a alterac¸a˜o do brilho, contraste da imagem, inversa˜o do tom cinza, aplicac¸a˜o
de cores e o aumento da nitidez. Esse ramo teve in´ıcio em 1970 com o Picture Archiving
and Comunication System (PACS), que e´ um sistema de comunicac¸a˜o e arquivamento de
imagens (PACS) que permite qualidade no arquivamento de informac¸o˜es, de imagens de
laudo e fluxo ra´pido dessas imagens nos servic¸os radiolo´gicos. No primeiro momento, os
dispostivos em radiologia digital produziam-se exames de tomografia computadorizada
(TC), mas posteriormente passaram a ser utilizados para ecogafria, radiologia digital
e ressonaˆncia magne´tica. As primeiras imagens radiogra´ficas digitais foram realizadas
utilizando-se scanners ou caˆmeras de v´ıdeo, o que deixava o processo com custo elevado[4].
Para consolidac¸a˜o do radiodiagno´stico na Medicina, foi necessa´rio o desenvolvi-
mento de equipamentos e te´cnicas que possibilitam a reproduc¸a˜o de exames e, ale´m disso,
o conhecimento e controle de paraˆmetros como tensa˜o de tubo, corrente aplicada no equi-
pamento, tempo de exposic¸a˜o e distaˆncia tubo-paciente.
Para que um profissional realize um diagno´stico me´dico com alta confiabilidade
por meio da informac¸a˜o obtida pela imagem digital, o monitor de imagem deve apresentar
um bom desempenho. Para a avaliac¸a˜o da qualidade de imagem, e´ necessa´rio que alguns
paraˆmetros do monitor e do ambiente da sala de laudo sejam avaliados de forma regular e
com frequeˆncia. A qualidade de imagem determinada pelo monitor envolve dois processos
distintos e importantes que sa˜o a Certificac¸a˜o de Qualidade (Quality Assurance - QA) e
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o Controle de Qualidade (Quality Control - QC).
A Certificac¸a˜o de qualidade - QA e´ realizada pelo fabricante do monitor com
o objetivo de certificar se o dispositivo apresenta paraˆmetros adequados antes de ser
distribu´ıdos ao mercado consumidor, evitando problemas no seu desempenho. O controle
de qualidade - QC e´ um subprocesso do QA e envolve testes para verificar o n´ıvel de
desempenho do monitor ao longo do tempo[5, 6].
A radiologia digital oferece diversas vantagens com relac¸a˜o a convencional [7]-[11],
tais como:
• Auseˆncia de processamento qu´ımico, na˜o havendo necessidade de instalac¸o˜es hidra´ulicas
especiais em caˆmara escura ou de soluc¸o˜es qu´ımicas para processamento radiogra´fico;
• Reduc¸a˜o da dose de exposic¸a˜o dos pacientes aos raios X;
• Diminuic¸a˜o do tempo de atendimento ao paciente;
• Reduc¸a˜o do nu´mero de repetic¸o˜es que ocorrem devido a falhas no processamento da
imagens;
• Eliminac¸a˜o do custo de filmes e soluc¸o˜es processadoras;
• Obtenc¸a˜o de co´pias de imagem sem a necessidade de novas tomadas radiogra´ficas;
• Melhor interpretac¸a˜o de imagens;
• Acompanhamento mais adequado utilizando subtrac¸a˜o de imagem;
• Imagem com 256 tonalidades cinza; enquanto que, a olho nu, na radiografia tradi-
cional, e´ poss´ıvel diferenciar apenas 25;
• Capacidade de ajustes para melhoramento das imagens, permitindo alterac¸o˜es de
contraste e densidade o´ptica, ampliac¸a˜o e colocac¸a˜o de cores e texturas nas imagens,
de modo a auxiliar no diagno´stico;
• Facilidade de comunicac¸a˜o de laudos a outros profissionais;
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• Possibilidade de exibic¸a˜o de imagens, aumentando a confianc¸a e a credibilidade no
tratamento realizado.
2.2 Qualidade de Imagem
A qualidade de uma imagem depende de dois processos: aquisic¸a˜o e visualizac¸a˜o.
Esses processos influenciam nessa qualidade de forma independente.
No processo de aquisic¸a˜o da imagem importam a fonte de radiac¸a˜o, a informac¸a˜o a
ser adquirida e, ale´m disso, a recepc¸a˜o da imagem. Por outro lado, a recepc¸a˜o depende do
monitor, no qual ocorre a apresentac¸a˜o da imagem. O processo de visualizac¸a˜o da imagem
esta´ associado a`s caracter´ısticas f´ısicas dos monitores, ao ambiente da sala de laudo, a`s
habilidades do observador e a`s func¸o˜es do processamento digital de imagem dispon´ıveis
no software de visualizac¸a˜o.
Uma tecnologia para uso em avaliac¸a˜o da qualidade de imagem foi desenvolvida
em 1904, representada por phantoms, que sa˜o simuladores de partes do corpo humano,
ou objetos com geometria espec´ıficas, utilizados na aquisic¸a˜o de imagens em testes de
qualidade para testar a qualidade de imagem na auseˆncia da exposic¸a˜o humana. Com
o intuito de melhorar ainda mais a qualidade do radiodiagno´stico de imagem, em 1907
foram produzidos os primeiros negato´scopios com persianas que ajustam a a´rea luminosa
do negato´scopio ao tamanho do filme radiogra´fico a ser avaliado. Caso o filme seja menor
que o negato´scopio, a a´rea na˜o coberta pelo filme emite luz diretamente nos olhos do
observador dificultando a visualizac¸a˜o de baixo contraste no filme.
Nas imagens radiogra´ficas, uma das caracter´ısticas mais significativas e´ o con-
traste radiogra´fico, definido pelas diferentes tonalidades de cinza que aparecem na ima-
gem processada. A amplificac¸a˜o desse contraste e´ necessa´ria para diferenciar as estruturas
anatoˆmicas distintas do paciente. O controle de qualidade deve considerar a otimizac¸a˜o
dos paraˆmetros que interferem na formac¸a˜o do contraste radiogra´fico, a fim de que o ra-
diologista possa fazer um diagno´stico seguro [12],[5]. Todavia, a comunidade europe´ia ao
tratar de protec¸a˜o radiolo´gica recomenda, por meio de um protocolo, que define crite´rios
de dose com base nas te´cnicas radiogra´ficas de qualidade[13].
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Uma imagem radiogra´fica deve apresentar um bom contraste, representando por
uma densidade o´ptica adequada, com auseˆncia de manchas ou artefatos sem relac¸a˜o com
o paciente. Tal qualidade esta´ intrinsicamente relacionada com o posicionamento correto
do paciente no campo de radiac¸a˜o, que abrange a regia˜o de interesse no diagno´stico [14].
A resoluc¸a˜o vertical e horizontal dos monitores, os n´ıveis de alterac¸a˜o da imagem,
condic¸o˜es ambientes, tamanhos de pixels e as limitac¸o˜es do olho humano podem levar a
controve´rsias no diagno´stico devido a detalhes de uma imagem radiogra´fica [15].
2.3 A F´ısica das Imagens
As imagens digitais resultam de diversos dispositivos f´ısicos, tais como: caˆmeras,
video caˆmeras, equipamentos de radiografia, miscrosco´pios eletroˆnicos, magne´ticos e de
forc¸a atoˆmica, radares, equipamentos de ultrasonografia, entre outros. A utilizac¸a˜o e
interpretac¸a˜o da imagem produzida pode ter diversas finalidades e aplicac¸o˜es, incluindo
me´dicas, militares ou tecnolo´gicas. O objetivo geral de uma imagem cl´ınica e´ fornecer a
informac¸a˜o necessa´ria para aplicac¸a˜o em diagno´stico.
As te´cnicas computacionais rotineiramente realc¸am imagens de experimentos em
a´reas como plasmas de alta energia e microscopia eletroˆnica. Similarmente, aplicac¸o˜es
de processamento de imagens podem ser encontradas em astronomia, biologia, medicina
nuclear, em radiologia forense, defesa e aplicac¸o˜es industriais.
O termo imagem refere-se a uma func¸a˜o de intensidade luminosa bidimensional,
denotada por f(x, y), em que o valor ou amplitude de f nas coordenadas espaciais (x, y)
representa a intensidade (brilho) da imagem no ponto definido pela coordenada. Como a
luz e´ uma forma de energia, f(x, y) deve ser positiva e finita, ou seja, 0 < f(x, y) <∞.[16]
As imagens percept´ıveis pelo olho humano sa˜o uma consequeˆncia da luz refletida de
objetos. Por outro lado, a origem de f(x, y) resume-se a dois eventos, como a quantidade
de luz incindindo em uma superf´ıcie analisada e a quantidade de luz refletida pelos objetos
da superficie. Conceitualmente, esses eventos sa˜o chamado iluminaˆncia e reflectaˆncia que
sa˜o representados por i(x, y) e r(x, y), respectivamente, resultando em f(x, y), conforme
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a equac¸a˜o a seguir;
f(x, y) = i(x, y)r(x, y) (2.1)
Na equac¸a˜o 2.1, 0 < i(x, y) <∞ e 0 < r(x, y) < 1, ou seja, a iluminaˆncia e a reflectaˆncia,
respectivamente esta˜o definidas entre 0 (absorc¸a˜o total) e 1 (reflexa˜o total).
O elemento ba´sico de uma imagem digital e´ o pixel, que pode ser representado
de forma retangular ou quadrada. Um pixel e´ um elemento de dimensa˜o finita. Uma
imagem e´ o resultado da organizac¸a˜o de uma matriz composta por pixels em uma forma
quadra´tica.
A imagem para ser formada depende de um sistema de processamento, com-
posto por diversas etapas ate´ a obtenc¸a˜o da informac¸a˜o desejada para ana´lise. Esse
processo engloba a etapa qualitativa e a etapa quantitativa.
A caracter´ıstica fundamental de uma imagem digital e´ o seguimento do padra˜o
denominado padra˜o bitmap, ou seja, mapa de bits, que consititui o implemento e funci-
onamento de qualquer imagem digital, desde que o nu´mero de bits corresponda com os
respectivos tons de cinza. Por outro lado, os bitmaps sa˜o uma matriz M x N x n, onde M
x N representa a resoluc¸a˜o espacial e n a resoluc¸a˜o de contraste de uma imagem, ou seja,
nu´mero de bits por pixel. Todavia, o pixel corresponde a cor espec´ıfica de uma imagem,
seja ela representada de forma colorida ou em tons de cinza. Os dados que formam uma
imagem resultam em um conjunto de pixels que formam o bitmap.
A representac¸a˜o comum da imagem em um monitor e´ feita em tons de cinza (gray
scale). A imagem arquivada nesse formato possui pixels unita´rios por elemento de matriz
da imagem. Em cada pixel esta´ contida uma informac¸a˜o quantitativa da escala de cinza
(l) da imagem. Essa escala e´ determinada pelo intervalo entre a luminaˆncia ma´xima e
luminaˆncia mı´nima, ou seja, Lmin ≤ l ≤ Lmax [16], que sera˜o definidas na sec¸a˜o 2.10.7.
Essa quantidade relaciona-se com a resoluc¸a˜o de contraste e o nu´mero de bits por pixel
que existe na imagem gerada apo´s diversas etapas no processo de aquisic¸a˜o. A quantidade
de tons de cinza (C) em uma imagem pode ser obtida pela equac¸a˜o 2.2 [17],[18]:
C = 2n (2.2)
em que n e´ o nu´mero de bits contidos em uma imagem.
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O histograma de uma imagem digital com l n´ıveis de cinza e´ definido por uma





Nessa equac¸a˜o, k representa os n´ıveis de luminaˆncia discretos, nl indica os nu´mero de pixels
na imagem com intensidade l e n e´ o nu´mero total de pixels da imagem, que e´ definido
pelo produto linha versus coluna. Por definic¸a˜o, ao quantificarmos os n´ıveis de cinza de
uma certa imagem, podemos enta˜o apresentar a distribuic¸a˜o de pixels dentro dos l n´ıveis
poss´ıveis, processo esse chamado de histograma de luminaˆncia de uma imagem.
Essa definic¸a˜o e´ importante na etapa do pre´-processamento de uma imagem, pois informa
estatisticamente sobre como os pixels esta˜o distribu´ıdos na imagem, o contraste e os n´ıveis
de iluminac¸a˜o. A figura 2.1 apresenta exemplos de imagens com baixo contraste (A) e
alto contraste (B), juntamente com seus respectivos histogramas de luminaˆncia.
Figura 2.1: Exemplos de imagem com alto e baixo contraste [19]
Conforme conceito estat´ıstico, um histograma de distribuic¸a˜o e´ uma func¸a˜o dis-
tribuic¸a˜o de probabilidades que obedece a todos os axiomas e teoremas da teoria de
probabilidade. A equac¸a˜o 2.4 define que a soma de todas as probabilidades e´ igual a 1,
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onde p(k) repesenta a func¸a˜o de distribuic¸a˜o de probabilidade.:
∑
k
p(k) = 1 (2.4)
A resoluc¸a˜o de contraste exerce um forte influeˆncia direta na qualidade de imagem,
de forma que quanto maior for a escala de tons de cinza, maior sera´ a probabilidade
de contraste da imagem. Um maior contraste implica em um realc¸e nas estruturas de
interesse. Quanto maior a escala, maior quantidade de detalhes podem ser analisados. E´
possivel quantificar o nu´mero de bits que uma imagem possui[17]. A figura 2.2 apresenta
exemplos de imagens com nu´mero de bits e respectivas quantidades de tons de cinza,
obtidas pela equac¸a˜o 2.2.
No in´ıcio da de´cada de 1990, com a finalidade de obter um determinado padra˜o
para transfereˆncia de imagens e informac¸o˜es associadas, desenvolveu -se o padra˜o DICOM
3.0 [20], padra˜o esse utilizado para comunicac¸a˜o, armazenamento de imagens me´dicas e
informac¸o˜es associadas entre equipamentos de imagem diagno´stica. Atualmente, esse
padra˜o e´ utilizado para quase todas as modalidades de exames que dispo˜em de uma
arquitetura para troca de informac¸o˜es e definic¸a˜o de protocolos de comunicac¸a˜o [21, 22].
Por esse padra˜o, e´ estabelecida uma linguagem comum entres monitores ou equipamentos
de marcas diversas, inclusive na˜o compat´ıveis [23]. Embora, uma imagem possa apresentar
uma informac¸a˜o relevante em um dispostivo de certa marca, pode na˜o apresentar mesma
informac¸a˜o em um dispositivo de marca diferente.
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Figura 2.2: A influeˆncia da quantizac¸a˜o da imagem digital.[19]
2.4 A F´ısica dos Monitores
Os monitores de imagem representam o principal meio de comunicac¸a˜o entre um
equipamento de radiodiagno´stico e o ser humano. Esses dispositivos se diferenciam pelos
tamanhos de pixels que compo˜em a tela, resoluc¸o˜es suportadas e pela taxa de atualizac¸a˜o
das imagens. Em um monitor, a formac¸a˜o de uma imagem e´ o resultado do bombardeio
de ele´trons na tela de forma cont´ınua e da quantidade de vezes por segundo que ocorre
a atualizac¸a˜o da imagem. A taxa de atualizac¸a˜o depende da resoluc¸a˜o utilizada, de
forma que linha a linha e de cima para baixo, a imagem e´ atualizada. Essa quantidade
de linhas que o monitor varre por segundo e´ chamada de frequeˆncia horizontal sendo
medida em Hz. Um bom monitor deve ser capaz de atualizar a imagem no min´ımo 75
vezes por segundo, o que representa uma frequeˆncia de 75 Hz.
Com os primeiros monitores digitais, surgiu a interface gra´fica de utilizador (GUI),
que passou por um aperfeic¸oamento que resultou em uma modificac¸a˜o desses dispositivos.
Com a evoluc¸a˜o da tecnologia, surgiram os monitores de Tubos de Raios Cato´dicos (CRT,
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do ingleˆs, Cathodic Ray Tube) coloridos, os Monitor de Cristal Liqu´ıdo Cristal (LCD, do
ingleˆs, Liquido Cristal Display) e os de plasma. Neste trabalho, sera´ abordado apenas
sobre os monitores LCD que dispo˜em de uma matriz fixa e na˜o requer avaliac¸a˜o do monitor
pelo teste de distorc¸a˜o geome´trica [24].
Os monitores de LCD, popularizados depois de meados dos anos 1990, sa˜o com-
postos por uma tela de cristal liquido, partes polime´ricas e placas de circuito interno
(PCI). Eles sa˜o mais mais leves, finos e com maior economia de energia, ale´m de na˜o
emitirem radiac¸a˜o, se comparado a`s telas de tubo de raios cato´dicos. Os LCD sa˜o uma
aplicac¸a˜o de transistores de pel´ıcula fina (TFT), formados a partir de duas pec¸as de vidro
polarizado, ligados a pol´ımeros que sa˜o preenchidos com cristal l´ıquido [25]. Nos monito-
res LCD, os pixels discretos oferecem resoluc¸a˜o sem distorc¸a˜o. As superficies planas teˆm
capacidade de absorc¸a˜o da luz ambiente, minimizando reflexos e brilhos. As estruturas de
pixels organizados proporcionam melhor desempenho do aˆngulo de visa˜o (comutamento
de alinhamento vertical, no plano e, ale´m disso, estruturas de dominio duplo). Pore´m, a
visualizac¸a˜o de caracter´ısticas de aˆngulo de qualquer dispositivo LCD deve ser avaliada
usando padro˜es de teste de transfereˆncia de contraste antes do uso em radiodiagno´stico
[26]. A formac¸a˜o de cores e imagem na tela de um monitor LCD e´ resultado de um
processo em que uma luz de fundo atravessa o primeiro vidro polarizado e as correntes
ele´tricas alinham as mole´culas de cristal liquido formando as variac¸o˜es de luz que atravessa
para o segundo vidro polarizado [27, 28].
Os monitores digitais na imagiologia me´dica, ou seja, na visualizac¸a˜o de imagens
me´dicas tiveram os primeiros usos nos anos 1970. Inicialmente foram usados na medicina
nuclear, tornando-se cada vez mais importantes nessa especialidade. Atualmente, sa˜o
essenciais nas diversas modalidades como: tomografia computadorizada (TC), ressonaˆnica
magne´tica (MRI), tomografia computadorizada por emissa˜o de fo´ton u´nico (SPECT),
tomografia computadorizada por emissa˜o de po´sitron (PET) e radiografia digital [22].
Com a evoluc¸a˜o tecnolo´gica, surgiram os PACS, que possibilitaram que os monitores e
redes passassem a fornecer informac¸o˜es para a transfereˆncia e armazenamento de dados de
forma mais dinaˆmica. Com a finalidade de acompanhar o desenvolvimento dessa inovac¸a˜o
digital, os monitores passaram a ser adaptados para visualizac¸a˜o de imagens radiolo´gicas.
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Com isso, os monitores CRT foram substituidos por LCD por esses apresentarem alta
luminaˆncia e resoluc¸a˜o, menor peso e menor aquecimento [1]. Essa substituic¸a˜o levou
tambe´m em considerac¸a˜o que os monitores CRT apresentam uma interfereˆncia quaˆntica
na borda do pixel significando que as modificac¸o˜es na resoluc¸a˜o espacial na˜o alteravam
a qualidade de imagem devido a` proporcionalidade de aumento de ru´ıdo nos pixels do
monitor. Nos monitores LCD, a interfereˆncia e´ bem menor que a do CRT [19].
Uma imagem radiolo´gica, apresentada por um monitor digital com qualidade, mos-
tra um determinado n´ıvel de cinza que pode ou na˜o ser percept´ıvel ao olho humano. Essa
imagem pode estar de acordo com os requisistos te´cnicos, estando o monitor calibrado no
padra˜o DICOM GSDF, apresentando os valores mı´nimos exigidos para algumas grandezas
fotome´tricas e de acordo com recomendac¸o˜es de protocolos de controle de qualidade.
A resoluc¸a˜o dos monitores vertical ou horizontal, as taxas de renovac¸a˜o da imagem,
tamanho de matriz dos pixels, condic¸o˜es de ambiente em que o monitor se encontra e as
limitac¸o˜es na perpcepc¸a˜o do olho humano podem resultar em imagens que possibilitam ra-
diodiagno´sticos incorretos, levando a um comprometimento do resultado do procedimento
me´dico [15].
2.5 O Modelo de Barten
O objetivo da calibrac¸a˜o em tons de cinza de um monitor e´ garantir que as imagens
apresentadas tenham uma apareˆncia igual com percept´ıvel contraste em todos os ecra˜s,
independentemente da intensidade de luminaˆncia deles. Pore´m, para que esse objetivo
seja alcanc¸ado e´ necessa´rio um determinado valor padra˜o de luminaˆncia e, ale´m disso,
que o contraste percebido pelo Sistema Visual Humano (HVS, do ingleˆs, Human Visual
System) seja conhecido.
O modelo de Barten desenvolveu-se com base em medidas de sensibilidade do
HVS em baixo contraste, com o sinal de luminaˆncia senoidal apresentando uniformidade
em todos os fundos de escala de cinza. Ao serem realizadas as medic¸o˜es de luminaˆncia,
observou-se uma diferenc¸a percept´ıvel dessa luminaˆncia, sendo chamada de JND (dife-
renc¸a apenas perceptivel, do ingleˆs, just noticeable difference), bem como apresentou-se
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outra limitac¸a˜o conhecida como GSDF (grayscale standard display function - func¸a˜o de
exibic¸a˜o em tons de cinza). Para um fundo uniforme de luminaˆncia, a mudanc¸a ne-
cessa´ria para a percepc¸a˜o de estruturas visuais e´ determinada com o HVS adaptado pela
luminaˆncia do fundo de escala de cinza [29].
Esse modelo tem o seu desenvolvimento voltado para a questa˜o da sensibilidade
do contraste do olho humano, levando em considerac¸a˜o o ru´ıdo neural, inibic¸a˜o lateral,
fo´ton ru´ıdo, ru´ıdo externo, capacidade de integrac¸a˜o limitada, func¸a˜o de transfereˆncia
da modulac¸a˜o o´ptica, orientac¸a˜o e filtragem temporal. O ru´ıdo neural representa o li-
mite superior de sensibilidade de contraste com uma alta frequeˆncia espacial. As baixas
frequeˆncias espaciais podem ser atenuadas pelas inibic¸a˜o lateral de ce´lulas ganglionares
(na retina), causando a subtrac¸a˜o de um sinal espacialmente de baixa passagem filtrada
a partir do sinal original[30].
O modelo de Barten apresenta uma restric¸a˜o para a luminaˆncia do plano de fundo
uniforme, ou seja, requer a alterac¸a˜o dessa luminaˆncia com o objetivo de possibilitar
a percepc¸a˜o de alvos visuais determinados com o HVS adapatado para a luminaˆncia
do fundo de escala de cinza. A percepc¸a˜o do HVS e´ otimizada para uma intensidade
de luminaˆncia estreita compara´vel a` luminaˆncia de adaptac¸a˜o do HVS, sendo que as
percepc¸o˜es claras e escuras podem, no entanto, ser comprometidas devido a`s visualizac¸o˜es
de estruturas contrastantes na imagem.
A curva caracter´ıstica descreve a luminaˆncia versus DDL (diferenc¸a de luminaˆncias)
de um dispositivo de exibic¸a˜o ou a luminaˆncia da luz refletida por um meio e, ale´m disso,
depende de paraˆmetros que operam o sitema do monitor [29], podendo ser observada na
figura 2.3. A curva caracter´ıstica e´ obtida como resultado f´ısico de medic¸o˜es de intensi-
dade de luminaˆncia de qualquer sistema de visualizac¸a˜o de imagens. Um monitor estando
de acordo com o modelo de Barten descreve total seguranc¸a na exibic¸a˜o das imagens com
vista na percepc¸a˜o do contraste independente da intensidade de luminaˆncia sem qualquer
relac¸a˜o com o brilho do monitor.
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Figura 2.3: Representac¸a˜o gra´fica de uma curva caracter´ıstica da luminaˆncia versus
DDL, adaptada de [29].
2.6 A Func¸a˜o de Apresentac¸a˜o da Escala de Cinza
Padra˜o - GSDF
A func¸a˜o de exibic¸a˜o padra˜o em tons de cinza foi definida a partir da organizac¸a˜o do
comiteˆ formado pelo Cole´gio Americano de Radiologia (ACR) e pela Associac¸a˜o Nacional
de Manufaturados Ele´tricas (NEMA), nos EUA (Estados Unidos da Ame´rica), em 1984.
Esse comiteˆ teve a finalidade de desenvolver um padra˜o de imagens e comunicac¸a˜o em
medicina (DICOM). Neste padra˜o, as func¸o˜es de exibic¸a˜o especificam os dados de qualquer
imagem digital transferida de um sistema para outro, dispensando a especificac¸a˜o dos
valores de pixel daquela imagem. O GSDF e´ um mapeamento matema´tico de um ı´ndice
de entrada JND para valores de luminaˆncia. Atualmente, dispo˜e-se de imagens produzidas
por um mesmo sinal de apareˆncia completamente visual, informac¸o˜es, caracter´ısticas em
diferentes dispositivos de exibic¸a˜o [29].
No radiodiagno´stico, e´ importante a percepc¸a˜o visual ampla de acordo com a
exibic¸a˜o das informac¸o˜es da imagem digital apresentada em um monitor em uma sala de
laudo, levando em considerac¸a˜o a iluminaˆncia ambiente. Com isso, houve a necessidade de
desenvolver um mecanismo que, de forma quantitativa, avaliasse paraˆmetros da imagem
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digital em certos intervalos de intensidade de luminaˆncia, esse mecanismo foi o GSDF,
baseado no modelo de Barten, ou seja, no HVS. O GSDF baseia-se na percepc¸a˜o de
alterac¸o˜es dos n´ıveis de luminaˆncia, sendo que essa percepc¸a˜o e´ distintamente na˜o-linear
dentro do valor da luminaˆnica da func¸a˜o de exibic¸a˜o dos padro˜es em tons de cinza.
No GSDF, tem-se uma func¸a˜o display que serve de ajuste para o brilho do monitor,
de tal forma que sejam iguais as alterac¸o˜es dos valores dos pixels que resultam no mesmo
n´ıvel de perceptibilidade em todos os n´ıveis de cinza, podendo enta˜o ser caracterizado
como perceptivamente linear. Com isso, a func¸a˜o de exibic¸a˜o padra˜o em tons de cinza
passa a incorporar a noc¸a˜o de linearizac¸a˜o percentual, sem torna´-la um objetivo expl´ıcito.
A func¸a˜o de exibic¸a˜o padra˜o em tons de cinza e´ definida para valores de luminaˆncia
que variam entre 0,05 e 400 cd/m2. Essa func¸a˜o e´ definida por uma interpolac¸a˜o ma-
tema´tica de 1023 n´ıveis de luminaˆncia derivados do modelo de Barten. Esse n´ıvel de
luminaˆncia (L) (cd/m2) corresponde a um indice JND dado pela equac¸a˜o seguinte:
log10(L) =
a+ c.Ln(J) + e.(Ln(J))2 + g.(Ln(J))3 +m.(Ln(J))4
1 + b.Ln(J) + d.(Ln(J))2 + f.(Ln(J))3 + h.(Ln(J))4 + k.(Ln(J))5
(2.5)
em que Ln indica o logaritimo natural, o indice J e´ subscrito que varia entre 1 e 1023 dos
n´ıveis de luminaˆncia L e JNDs e, ale´m disso, a = -1.3011877, b = -2.5840191 x 10−2, c
= 8.0242636 x 10−2, d = -1.0320229 x 10−1, e = 1.3646699 x 10−1, f = 2.8745620 x 10−2,
g = -2.5468404 x 10−2, h = -3.1978977 x 10−3, k = 1.2992634 x 10−4 e m = 1.3635334 x
10−3 [31].
Esses logarit´ımos de base 10 sa˜o, de fato, bem interporlados por esta func¸a˜o ao
longo das medic¸o˜es de luminaˆncia. Por outro lado, o desvio relativo de qualquer valor log
da func¸a˜o e´ no ma´ximo 0,3%, considerando o erro de raiz quadrada me´dia sendo 0,0003.
Na representac¸a˜o cont´ınua do GSDF, e´ feito um ca´lculo de JND discretas para n´ıveis
iniciais arbitra´rios sobre qualquer intensidade de luminaˆncia.
A equac¸a˜o 2.5 pode ser aplica´vel para um dispositivo de exibic¸a˜o com um intervalo









8, sendo Log10 o logaritimo na base 10 e A = 71.498068, B =
94.593053, C = 41.912053, D = 9.8247004, E = 0.28175407, F = - 1.1878455, G = -
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0.18014349, H = 0.14710899 e I = - 0.017046845 [31].
Graficamente, a equac¸a˜o 2.5 pode ser representada por uma curva denominada
curva caracter´ıstica por meio de um sistema de exibic¸a˜o em func¸a˜o da DDL (diferenc¸a
de luminaˆncias). Pode-se obter a luminaˆncia ambiente atrave´s de um medidor de lu-
minaˆncia sobre a tela em um dispositivo de exibic¸a˜o de imagem desligado ou no modo de
economia de energia. A curva caracter´ıstica e´ resultado de medic¸o˜es com testes padro˜es,
como pode ser observada pela figura 2.4.
Figura 2.4: Representac¸a˜o gra´fica de uma curva GSDF com logaritimo de luminaˆncia
versus JND, adaptada de [31]
2.7 Menor Diferenc¸a Detecta´vel - JND
Um radiologista, ou qualquer profissional de sau´de habilitado para ana´lise de ima-
gens por meio de informac¸o˜es fornecidos por dispositivos de exibic¸a˜o, e´ capaz de afirmar
que uma imagem na˜o esta´ sendo exibida de forma suficientemente brilhante, esse brilho
deve ser ajustado. Por outro lado, se dois tons de cinza sa˜o vizinhos muito semelhan-
tes, o contraste entre eles pode esta´ comprometido. De outra forma, se estiverem muito
distintos, o contraste estara´ de forma exagerada causando erros de interpretac¸a˜o [32, 33].
O olho humano consegue se ajustar ao brilho me´dio do que esta´ exposto. Quando
esse brilho diverge do ponto de adaptac¸a˜o alterac¸o˜es de contraste sutis tornam dif´ıcil a
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percepc¸a˜o de certos detalhes, como pequenas leso˜es nas imagens radiogra´ficas [34]. Para
quantificar a sensibilidade de constraste do sistema visual usando diferenc¸as apenas
percept´ıveis, desenvolveu-se o JND que sa˜o limites de detecc¸a˜o que representam mu-
danc¸as perceptiveis de luminaˆncia [35]. O HVS so´ sera´ capaz de perceber alguma mudanc¸a
acima de um determinado limiar de visibilidade determinada por mecanismos fisiolo´gicos
e psicof´ısicos adjacentes. Ale´m disso, na˜o se pode apenas considerar variac¸o˜es percentuais
entre pixels, deve-se tambe´m levar em considerac¸a˜o o percentual de processamento da
imagem, desde que o sistema visual humano seja o receptor final da imagem processada
[36].
Com o JND, determinou-se uma me´dia para o sistema visual humano com base
na detecc¸a˜o dos dados envolvendo os diferentes padro˜es de contraste em fundos de dife-
rentes luminaˆncias. A maioria dos resultados na modelagem de sensibilidade ao contraste
desenvolvida por Barten e´ utilizada atualmente. No entanto, a mudanc¸a do percentual
de contraste em uma imagem para um JND de intensidade de luminaˆncia em um certo
fundo elevado de escala e´ bem menor do que para um JND de intensidade de luminaˆncia
de baixo fundo de escala, podendo ser visto na figura 2.5 [35].
Figura 2.5: Representac¸a˜o gra´fica de uma curva que mostra a luminaˆncia em relac¸a˜o a
um ı´ndice que corresponde a uma diferenc¸a apenas percept´ıvel (JND) em brilho, adaptada
de [31]
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2.8 Tabela de Dados - LUT
A eficieˆncia e qualidade da exibic¸a˜o de imagens radiolo´gicas em um dispositivo
esta˜o relacionadas com a calibrac¸a˜o DICOM GSDF, no que se refere a valores mı´nimos e
paraˆmetros fotome´tricos [37]. Por outro lado, as imagens podem apresentar diversos tons
de cinza de forma que o HVS na˜o responda de forma percept´ıvel a esses tons. Todavia, o
DICOM GSDF assegura que o profissional possa diferenciar os valores de pixel em uma
imagem, por exemplo, um valor de pixel de 100 apresenta o dobro do brilho de um valor
de pixel de 50 [1].
A tabela de dados (LUT, do ingleˆs, Look up Table) significa a ordem das medidas de
luminaˆncia em diversas escalas de cinza, determinada no pro´prio dispositivo de exibic¸a˜o,
ou a ordem de padronizac¸a˜o de dispositivos na modificac¸a˜o da imagem padra˜o DICOM
durante o seu processamento [1, 38]
2.9 Grandezas Ele´tricas em Dispositivos de Exibic¸a˜o
Nessa sec¸a˜o, sera˜o apresentadas algumas grandezas ele´tricas utilizadas na avaliac¸a˜o
de dispositivos de exibic¸a˜o com o objetivo de verificar a relac¸a˜o entre a corrente ele´trica,
luminaˆncia e iluminaˆncia, sendo que as u´ltimas sa˜o grandezas fotome´tricas.
• Corrente ele´trica: Corresponde ao fluxo de cargas elementares (ele´trons) por
segundo, sua unidade de medida no SI e´ dada em A`mpere (A) onde 1 A = 1
C/s. Para medic¸a˜o de corrente ele´trica ultra-baixa utiliza-se um aparelho chamado
eletroˆmetro.
• Carga ele´trica: Propriedade intr´ınseca das particulas fundamentais de que e´ feita
a mate´ria, ou seja, uma propriedade associada a´ pro´pria existeˆncia dessas particulas
e sua unidade de medida no SI e´ dada em Coloumb (C).
• Diferenc¸a de Potencial: Conhecida tambe´m como tensa˜o, e´ definida pela pas-
sagem de corrente ele´trica no valor de 1 A produzindo uma dissipac¸a˜o de 1 W, ou
seja, 1 J de energia armazenada ou dissipada a cada coloumb de carga transferida.
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Sua unidade de medida no SI e´ dada em volt(V) e, ale´m disso, 1 W = 1 J/s e 1A =
1 C/s e assim, 1 V = 1 J. s−1/ 1 C.s−1 = 1 J/C [39].
2.10 Medidas O´pticas e Grandezas Fotome´tricas no
Radiodiagno´stico
Nesta sec¸a˜o, sera˜o apresentadas as grandezas o´pticas utilizadas para obtenc¸a˜o de dados
na avaliac¸a˜o dos dispositivos de exibic¸a˜o de imagem e as condic¸o˜es de iluminac¸a˜o dos
ambientes onde encontram esses dispositivos. Sera˜o apresentados tambe´m os processos
de obtenc¸a˜o de valores de luminaˆncia e iluminaˆncia com base em testes da AAPM
(Associc¸a˜o Americana dos F´ısicos em Medicina) [31] e nos protocolos de controle de
qualidade em radiodiagno´stico.
2.10.1 Fotometria
A teoria fotome´trica formulada por Pierre Bouguer (1698 - 1758) e elaborada matema-
ticamente por J.H. Lambert (1728 - 1777), esteve completamente esquecida ate´ meados
de 1900, ate´ a invenc¸a˜o da laˆmpada ele´trica. Com uma melhor iluminac¸a˜o artificial, foi
possivel definir a fotometria como sendo o ramo da o´ptica que esta´ relacionada com a
medic¸a˜o do fluxo luminoso e a intensidade da radiac¸a˜o eletromagne´tica vis´ıvel, de acordo
com a sensibilidade do olho humano. A medida desse fluxo tem uma correlac¸a˜o com o
observador que esta´ exposto a essa radiac¸a˜o [40].
A impressa˜o luminosa de um observador quanto a uma cor esta´ ligada ao compri-
mento de onda das radiac¸o˜es, responsa´vel pela produc¸a˜o de diversas sensac¸o˜es de lumino-
sidade. O olho humano na˜o tem sensibilidade igual a todas as cores do espectro vis´ıvel.
A ma´xima sensibilidade do olho humano passa do comprimento de onda de 555 nm (visa˜o
foto´pica) para 508 nm, em baixos n´ıveis de luminaˆncia (visa˜o escoto´pica) [41], como pode
ser mostrado na figura 2.6.
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Figura 2.6: Curva de sensibilidade ou efica´cia luminosa do olho humano a` radiac¸o˜es
monocroma´ticas.[41]
Todavia, a fotometria apresenta um resultado de conteu´do energe´tico de cam-
pos de radiac¸a˜o eletromagne´tica. A quantidade de energia transferida e´ determinada
com o aux´ılio de um detector, sendo que nessa transfereˆncia ha´ uma propagac¸a˜o de
onda eletromagne´tica, que sofre reflexa˜o, refrac¸a˜o, dispersa˜o, absorc¸a˜o e transmissa˜o,
que sa˜o fenoˆmenos explicados pelas leis da o´ptica geome´trica. Com base na fotometria,
desenvolveu-se o instrumento fotome´trico (figura 2.7) com a seguinte descric¸a˜o e a figura
2.7.
1. Fonte de energia ele´trica - fornecedora de energia regulada, constante e apropriada
para a operac¸a˜o do instrumento;
2. Energia radiante - resultado de uma mistura de comprimentos de onda;
3. Fenda de entrada da luz;
4. Monocromador com finalidade de isolar a porc¸a˜o desejada do espectro;
5. Fenda de sa´ıda da luz;
6. Cubeta - recipiente que conteˆm o l´ıquido da reac¸a˜o a ser medido.
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7. Detector - utilizado para receber a energia radiante transmitida atrave´s da soluc¸a˜o
e transforma´-la em energia ele´trica;
8. Circuito medidor - recebe a energia ele´trica emitida pelo detector apresentando-a
ao operador sob uma forma u´til de medic¸a˜o: absorbaˆncia ou concentrac¸a˜o.
Figura 2.7: Esquema de um instrumento fotome´trico.[41]
2.10.2 O Aˆngulo So´lido
Aˆngulo so´lido e´ o aˆngulo que visualizado do centro de uma superficie esfe´rica,
percorre uma a´rea sobre a superf´ıcie dessa esfera. Possue magnitude adimensional, cuja
unidade e´ dada em esferorradianos que equivale, no aˆngulo ordina´rio, ao radiano (figura
2.8). Podemos definir ainda como um setor de uma esfera, ou seja, a raza˜o entre o
elemento de a´rea na superf´ıcie da esfera e o seu raio ao quadrado.
Figura 2.8: O aˆngulo plano em radianos (θ) e o aˆngulo so´lido em esferorradianos (Ω),
adaptada de [42]
Nas medic¸o˜es fotome´tricas, a fonte luminosa e´ colocada no centro de uma esfera,
possibilitando a definic¸a˜o do aˆngulo so´lido da a´rea iluminada pela fonte na superf´ıcie que
esta´ sendo observada [43].
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2.10.3 Poteˆncia Radiante (Φe)
A poteˆncia radiante ou fluxo radiante e´ poteˆncia total de radiac¸a˜o emitida por
uma fonte, transmitida atrave´s de uma superf´ıcie ou incidente sobre uma superf´ıcie. Sua





2.10.4 Fluxo Luminoso (Φ)
E´ a energia luminosa total que atinge certa superficie. Sua unidade de medida e´ dada
em lu´mem (lm), que corresponde a` multiplicac¸a˜o da unidade de candela pelo aˆngulo so´lido
esterradiano (cd.sr).





Em que Φe e´ o fluxo radiante, Vλ e´ a eficieˆncia luminosa foto´tipa e λi e λf sa˜o os compri-
mentos de onda que dependem de cada espectro a ser analisado. O fator 683 equivale ao
fator de conversa˜o do watt-luminoso e sua unidade de medida e´ o lm/W.
O valor de fluxo pode ser obtido atrave´s de uma soma da intensidade luminosa que
cruza uma superf´ıcie em todas as direc¸o˜es de emissa˜o de luz. No entanto, o olho humano
e´ constitu´ıdo de va´rios elementos o´pticos que dete´m a func¸a˜o de transformar os estimulos
luminosos em sinais ele´tricos. Neste caso, o nervo o´ptico e´ responsa´vel pela transmissa˜o
de sinais ao ce´rebro, que interpreta os sinais como imagem.
A percepc¸a˜o da cor dependera´ da forma como o fluxo luminoso se encontra dis-
tribu´ıdo ao longo do espectro vis´ıvel. Va´rios modelos matema´ticos foram criados para
descreveˆ-la, partindo de uma distribuic¸a˜o de energia luminosa espectral na tentativa de
simular o processamento realizado pelo ce´rebro humano. Um destes modelos e´ o sistema
Munsell, que padroniza as cores por meio das varia´veis matiz, claridade e saturac¸a˜o [44].
2.10.5 Intensidade Luminosa (I)
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E´ a medida da percepc¸a˜o da poteˆncia emitida por uma fonte luminosa em uma dada
direc¸a˜o, sendo a raza˜o entre o fluxo luminoso e o aˆngulo so´lido. A unidade de intensi-
dade luminosa (I) e´ candela, sendo 1 lu´mem/esterradiano = candela(cd). A intensidade






Figura 2.9: Esquema ba´sico definindo intensidade luminosa
A candela e´ a intensidade luminosa, numa dada direc¸a˜o, de uma fonte que emite
uma radiac¸a˜o monocroma´tica de frequeˆncia 540 x 1012 Hz e cujas intensidade energe´tica
nessa direc¸a˜o e´ 1/683 W/sr. Com isso, e´ poss´ıvel diferenciar intensidade luminosa e
intensidade ernege´tica [45].





onde I e´ a intensidade luminosa e dΩ e´ o elemento de aˆngulo so´lido.
A intensidade luminosa representa a magnitude do vetor de Poynting (S) dado










E e´ o vetor campo ele´trico e
−→
B e´ o vetor campo magne´tico e a amplitude de
S representa o fluxo de energia por unidade de a´rea que flui atrave´s de superf´ıcie cuja
normal e´ paralela a S [46].
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2.10.6 Iluminaˆncia (E)
E´ a raza˜o entre o fluxo luminoso (Φ) que incide na direc¸a˜o perpendicular a uma
a´rea A. Sua unidade de medida e´ o lu´mem por metro quadrado (lm/m2), chamada de
lux(lx). Na pra´tica, a iluminaˆncia define a iluminac¸a˜o ou quantidade de luz em um





Figura 2.10: Esquema ba´sico definindo a iluminaˆncia.
Substituindo a equac¸a˜o (2.8) na equac¸a˜o (2.11) e considerando que o elemento de











Essa equac¸a˜o considera a lei do inverso do quadrado da distaˆncia, que diz que a
iluminac¸a˜o em uma superf´ıcie e´ inversamente proporcional ao quadrado da distaˆncia entre
a fonte de luz e a superf´ıcie.
Outra lei de propagac¸a˜o da luz, chamada Lei do Cosseno, define que a iluminac¸a˜o
numa superf´ıcie varia com o cosseno do aˆngulo entre a normal a` superf´ıcie e o raio deluz
[47]. Pore´m, a distaˆncia entre a superficie e a fonte de luz e´ ma´xima quando o raio esta´
a´ normal da superf´ıcie, ou seja, quando o aˆngulo de incideˆncia e´ 0o. Matematicamente,
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em que E e´ a iluminaˆncia, I e´ a intensidade luminosa e d e θ e´ a distaˆncia e o aˆngulo
entre o raio e a normal a` superficie, respectivamente.
A Lei da aditividade define que a iluminac¸a˜o total produzida por va´rias fontes
de luz e´ dada pela superposic¸a˜o das energias de cada fonte. Considerando-se a incideˆncia
de n energias, tem-se:
E = E1 + E2 + E3 + E4 + ...........+ En (2.14)





com n representando o nu´mero de fontes.
2.10.7 Luminaˆncia (L)
Luminaˆncia e´ uma medida f´ısica da intensidade de luz refletida numa dada direc¸a˜o,que
o olho humano e´ capaz de visualizar. Pode ser tambe´m definida como sendo a intensi-
dade luminosa por unidade de a´rea de uma superf´ıcie em uma direc¸a˜o. Sua unidade de
medida e´ candela/m2 (cd/m2). A luminaˆncia (L) pode ser calculada pela equac¸a˜o 2.16 e








em que A′ e´ a a´rea aparente, ou seja, a a´rea vista pelo observador, A e´ a a´rea da superf´ıcie,
β e´ o aˆngulo entre o vetor normal a` superficie e a direc¸a˜o do observador e I e´ a intensidade
luminosa na direc¸a˜o observada. A figura 2.11 representa esquematicamente a percepc¸a˜o
da luminaˆncia.
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Figura 2.11: Representac¸a˜o esquema´tica definindo a luminaˆncia
Substituindo a equac¸a˜o (2.7) na equac¸a˜o (2.11) obtemos uma nova expressa˜o ma-








Assim, tem-se que a luminaˆncia na˜o depende da distaˆncia entre o observador e fonte
luminosa.
Tanto a luminaˆncia quanto a iluminaˆncia sa˜o grandezas importantes no controle
de qualidade em radiodiagno´stico me´dico, podendo enta˜o serem medidas com o monitor
de imagem. A luminaˆncia (brilho) emitida por um pixel de um monitor CRT depende do
contraste da imagem desse equipamento.
2.11 Testes de Controle de Qualidade
A AAPM, juntamente ao The Royal College of Radiologists (RCR), reuniu um
grupo de especialistas, denominado Task Group 18 (TG18), que elaborou um protocolo
de testes f´ısicos e anatoˆmicos aplica´veis na avaliac¸a˜o de monitores de visualizac¸a˜o de
imagens radiolo´gicas digitais. Esses testes possibilitam definir o valor da luminaˆncia
ma´xima, raza˜o da luminaˆncia, iluminaˆncia, dimenso˜es e classificac¸a˜o dos monitores. De
acordo com os protocolos, os monitores devem fornecer uma imagem de qualidade e com
detalhe espacial suficiente a uma distaˆncia normal de visualizac¸a˜o entre 30 e 60 cm. Para
avaliac¸a˜o dos monitores e´ necessa´rio seguir os procedimentos da AAPM [48]. A seguir
sera˜o apresentadas informac¸o˜es sobre testes de controle de qualidade em monitores.
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2.11.1 Reflexa˜o Difusa
No teste de reflexa˜o difusa, e´ observado na tela do monitor, se ha´ uma percepc¸a˜o de
diminuic¸a˜o de contraste. Isso deve ser avaliado com o monitor desligado ou no modo de
economia de energia. A reflexa˜o difusa produz uma luminosidade sobre o monitor de ima-
gem com deteccc¸a˜o de nenhuma estrutura vis´ıvel no monitor. A luminaˆncia conjunta faz
com que o contraste da imagem seja diminuido causando uma alterac¸a˜o de luminaˆncia re-
lativa associada a`s caracter´ısticas de imagem. Essa reduc¸a˜o pode ser significativa em a´reas
escuras da imagem, que sa˜o mais propensas a alterac¸o˜es devido ao efeito da luminaˆncia e
iluminaˆncia.
A quantificac¸a˜o da refexa˜o difusa e´ descrita por um coeficiente denominado Coe-
ficiente de Refexa˜o Difusa - Rd, que representa a raza˜o entre a luminaˆncia ambiente
- Lamb (obtida com um fotoˆmetro encostado a` tela do monitor desligado ou no modo de
economia de energia) e a iluminaˆncia do ambiente (E) em que se encontra o monitor. A





Um medidor de luminaˆncia (fotoˆmetro) e de iluminaˆncia (lux´ımetro) sa˜o usados
em conjunto para avaliac¸o˜es comparave´is entre monitores. Para isso, e´ necessa´rio que
a iluminaˆncia seja baixa, representada por pouca quantidade de lux, ou seja, esteja de
acordo com protocolos de controle de qualidade no radiodiagno´stico [31].
2.11.2 Reflexa˜o Especular
A reflexa˜o especular produz uma imagem espelhada proveniente de uma fonte luz ex-
terna ao dispostivo. Devido essa reflexa˜o, mesmo a superficie da tela do monitor disponha
de certa rugosidade, pode ser visualizada uma neblina fazendo com que haja borramento
na imagem exibida. A reflexa˜o especular de objetos intensamente iluminados ou fontes
de luz acrescentam estruturas e padro˜es com dependeˆncia da posic¸a˜o da imagem, gerando
interfereˆncia na interpretac¸a˜o de dados e caracter´ısticas dessa imagem.
Na reflexa˜o especular, pode ser observado o anti-reflexo, que e´ um tratamento
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visual que produz microestruturas aleato´rias sobre as superf´ıcies. A reflexa˜o especular
se manifesta com uma ne´voa em forma de c´ırculo em torno das imagens especulares. O
embac¸amento da imagem causado pela reflexa˜o especular aux´ılia para que na˜o haja
interpretac¸a˜o errada na imagem digital.
A reflexa˜o especular pode ser quantificada por um coeficiente denominado Coefi-
ciente de Reflexa˜o Especular - Rs, que descreve a relac¸a˜o entre a luminaˆncia aparente
de uma fonte de luz refletida e a luminaˆncia real da fonte. A avaliac¸a˜o desse coeficiente
e´ feita utilizando-se uma fonte externa de luz apontada em direc¸a˜o ao monitor ou para
qualquer dispositivo de exibic¸a˜o. Esse dispositivo deve esta´ desligado ou no modo de eco-
nomia de energia. Esse coeficiente e´ medido com a fonte de luz a cerca de 15o da superficie
normal. A fonte de luz deve ser pequena em termos de diaˆmetro para que seja min´ıma
a luminaˆncia do dispositivo de exibic¸a˜o, resultando um valor ma´ximo de reflexa˜o difusa,
resultando em uma a´rea iluminada maior do que a regia˜o de resposta do fotoˆmetro.
Para a avaliac¸a˜o qualitativa dessa reflexa˜o, considera-se um dispositivo de exibic¸a˜o,
em uma posic¸a˜o t´ıpica para interpretac¸a˜o da imagem. A iluminaˆncia da sala deve estar
de acordo com o n´ıvel normalmente usado. Ao ser analisado o painel frontal do monitor
sob as condic¸o˜es de luz ambiente normais, a resposta esperada e´ a na˜o visualizac¸a˜o de
padro˜es de reflexa˜o especular de objeto com alto contaste.
A avaliac¸a˜o quantitativa segue o mesmo procedimento da avaliac¸a˜o qualitativa
no que se refere a`s condic¸o˜es em que deve se encontrar o monitor, pore´m os resultados
devem serem obtidos em ambiente com auseˆncia de luminosidade, ou seja, em sala escura,
levando em considerac¸a˜o curvaturas da superficie de exposic¸a˜o. Os valores obtidos de Rs
para um monitor podem ser diferentes do esperado para o material no qual a superf´ıcie
esta´ revestida, isso sendo normalmente observado em uma superficie plana, causando uma
reduc¸a˜o na luminaˆncia analisada.
O coeficiente de reflexa˜o especular tem dependeˆncia com a iluminaˆncia do am-
biente, considerando-se que Rd=Rs=0, as medidas podem estar relacionadas ao valor
ma´ximo de iluminaˆncia da sala, devendo ser adequadas para a visualizac¸a˜o do dispositivo
de visualizac¸a˜o com luminosidade min´ıma especificada.
A reflexa˜o especular de um objeto deve ser menor que a mudanc¸a perceptivel de
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em que Lm e´ a luminaˆncia min´ıma, que pode ser obtida com o fotoˆmetro enconstado
a tela de um monitor com o menor brilho ou no modo standy bay. Rs e´ coeficiente de
reflexa˜o especular e Ct e´ o limiar de contraste, que depende dos valores de luminaˆncia
ma´xima e min´ıma. O limiar de contraste varia entre 0,032 e 0,021 e a Lm varia entre 0,5
e 1,5 cd/m2. Por convenc¸a˜o, a relac¸a˜o do limiar de contraste e´ tabelada (figura 2.12) [31]
Figura 2.12: Valores ma´ximos de iluminac¸a˜o ambiente baseados na reflexa˜o especular,
adaptada de [31]
2.11.3 Reflexa˜o Interna ou Velamento
Os dispositivos de exibic¸a˜o sa˜o compostos por uma estrutura de vidro ou acr´ılico
sobre uma camada fosforescente ou de cristal l´ıquido, que podem exibir reflexo˜es internas.
Essas reflexo˜es podem prejudicar a visualizac¸a˜o de estruturas escuras pro´ximas de grandes
a´reas claras da imagem, causando perda de contraste da imagem. A avaliac¸a˜o qualitativa
da reflexa˜o interna e´ feita utilizando-se combinac¸o˜es de imagens padra˜o teste TG18-GV
(figura 2.13). O padra˜o consiste em um fundo preto sem pixel e uma regia˜o branca
com ma´ximo valor de pixel, com cerca de 300 pixels por raio e cinco c´ırculos de baixo
contraste com valores de 2,4,6,8 e 10 pixels. A imagem padra˜o teste TG18-GVN (figura
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2.13) e´ ideˆntica a` TG18-GV, sendo que o c´ırculo branco e´ substitu´ıdo por um c´ırculo
preto, criando um padra˜o totalmente preto, com excec¸a˜o da presenc¸a de alvos de baixo
contraste [31].
Para qualificar um dispositivo de exibic¸a˜o e´ imprescind´ıvel verificar quantas estru-
turas sa˜o vis´ıveis em cada padra˜o. Primeiramente, verifica se as estruturas sa˜o v´ısiveis no
padra˜o TG18-GV logo apo´s, quantifica-se quantas dessas sa˜o v´ısiveis na imagem padra˜o
teste TG18-GVN. A presenc¸a da reflexa˜o difusa e especular dos dispositivos pode acarre-
tar uma diminuic¸a˜o no contraste da imagem, comprometendo de certa forma a avaliac¸a˜o
da imagem. Para que um dispositivo de exibic¸a˜o de imagem esteja adequado ao radio-
diagno´stico, e´ necessa´rio que sejam facilmente vis´ıveis, em qualquer padra˜o, no mı´nimo
treˆs estruturas nos dispositivos de classe prima´ria, que sa˜o monitores para diagno´stico
me´dico, e uma estrutura nos de classe secunda´ria, que servem para visualizac¸a˜o de ima-
gens me´dicas [24, 31, 49].
Figura 2.13: Imagem Padra˜o Teste TG18-GV e TG18-GVN [49]
A avaliac¸a˜o quantitativa desse teste e´ feita com base na perda de informac¸a˜o
devido a` dispersa˜o da luz da tela do monitor emitida a partir do interior. Essa perda
afeta principalmente os monitores de diagno´stico. Para que seja quantificada, e´ necessa´rio
iluminaˆncia adequada e imagens padro˜es teste TG18-GQ, TG18GQB e TG18-GQN (figura
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sendo L a luminaˆncia da a´rea escura central da imagem padra˜o teste TG18-GQ, LB a
luminaˆncia da regia˜o central do padra˜o TG18-GQB e LN o valor da luminaˆncia de fundo
obtido no centro da imagem padra˜o teste TG18-GQN. Para os monitores prima´rios, o GR
deve assumir valores iguais ou maiores que 400. Para monitores secunda´rios, o GR deve
ser maior ou igual a 150, para que, de fato, esses dispositivos estejam compat´ıveis ao uso
em radiodiagno´stico [49].
Figura 2.14: Imagens Padra˜o Teste TG18-GQ, TG18-GQB e TG18-GQN [31]
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2.11.4 Resoluc¸a˜o
A resoluc¸a˜o da tela de um dispositivo de exibic¸a˜o pode ser avaliada analisando-
se visualmente a apareˆncia dos padro˜es CX nas imagens padra˜o teste TG18-CX. Para
isso, verifica - se se esses padro˜es esta˜o sendo exibidos como um pixel de exibic¸a˜o igual a
um pixel da imagem, uma vez que qualquer modificac¸a˜o digital acarretara´ em alterac¸a˜o
na imagem. Esse teste tem como objetivo principal verificar a capacidade do monitor
em apresentar a menor estrutura poss´ıvel de uma imagem. A imagem padra˜o de teste
TG18-CX (figura 2.15) apresenta elementos do tamanho do pixel do monitor. Para que
na˜o seja limitado pela func¸a˜o de transfereˆncia de modulac¸a˜o (MTF) do olho humano, e´
recomendado o uso de uma lupa para realizac¸a˜o desse teste [31].
Nas direc¸o˜es horizontal e vertical da imagem teste e´ necessa´rio a avaliac¸a˜o em
termos de visibilidade das linhas e do brilho me´dio dos padro˜es, usando o padra˜o de
pontos de escala de cinza como refereˆncia. Deve ser percept´ıvel a diferenc¸a na visibilidade
dos padro˜es CX entre eles, os horizontais e verticais e a largura relativa das linhas pretas
e brancas na imagem, que tambe´m deve ser examinada com a lupa. Para os monitores
prima´rios, ou seja, monitores de diagno´stico me´dico, a pontuac¸a˜o dos objetos CX devem
esta´ entre 0 e 4. Para os monitores secunda´rios, na visualizac¸a˜o de imagens me´dicas, as
pontuac¸o˜es dos objetos podem esta´ compreendidas entre 0 e 6 [49].
Figura 2.15: Imagem Padra˜o Teste TG18-CX [49]
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2.11.5 Ru´ıdo
O ru´ıdo e´ um indicador do comportamento da resposta de luminaˆncia do monitor.
Caso o teste de ru´ıdo identifique falha, a resposta de luminaˆncia e contraste deve ser
imediatamente verificada [49]. O teste padra˜o consiste em uma se´rie de pequenos quadros
contendo pequenas estruturas de baixo contraste em cada quadrante, cuja observac¸a˜o
permite identificar as caracter´ısticas u´teis de um sistema de sinal-ru´ıdo [50]. Este teste
objetiva avaliar a existeˆncia de artefatos ou pixels defeituosos que possam comprometer
a visualizac¸a˜o de estruturas pequenas com um contraste de ba´ıxo n´ıvel [24].
A imagem padra˜o teste e´ a TG18-AFC (figura 2.16), dividida em quatro quadran-
tes contendo va´rias a´reas. Cada a´rea conte´m um alvo quadrado perto de um dos ve´rtices.
Para uma padra˜o com uma imagem de 12 bits, os quadrantes devem ter alvos com va-
lores de contraste 32, 48, 64 e 96 DDLs, apresentando pontos que variam em tamanhos
correspondentes de 2, 3, 4 e 6 pixels [24]. Nos monitores de diagno´stico, deve-se visuali-
zar pelos menos treˆs dos quatro quadrantes em todos os pontos v´ısiveis. Nos monitores
de visualizac¸a˜o, pelos menos dois dos quatro quadrantes devem possuir todos os pontos
vis´ıveis [49, 24, 31].
Figura 2.16: Imagem Padra˜o Teste TG18-AFC [49]
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2.11.6 Resposta de Luminaˆncia e Contraste
A resposta de luminaˆncia e contraste de um dispositivo de exibic¸a˜o e´ a relac¸a˜o entre
a luminaˆncia exibida e os valores de entrada de um sistema padronizado, consistindo na
luz produzida por um dispositivo de exibic¸a˜o no intervalo de Lmax e Lmin, juntamente
com a contribuic¸a˜o fixa da luz ambiente (Lamb) refletida difusamente [31]. A curva de
luminaˆncia de um determinado monitor de diagno´stico deve estar de acordo com a curva
DICOM GSDF. A curva DICOM GSDF e´ uma curva teo´rica definida pela luminaˆncia
ma´xima e luminaˆncia min´ıma, e apresenta os valores de luminaˆncia em va´rios tons de
cinza com dependeˆncia da iluminaˆncia do ambiente [49].
O teste tem como finalidade verificar a eficieˆncia da luminaˆnica ma´xima (Lmax)
em dispostivos de exibic¸a˜o para diagno´stico e visualizac¸a˜o de imagens me´dicas que pode
ser esquematizado pela figura 2.17. O valor da (Lmax) deve ser maior que 170 cd/m
2 para
monitores prima´rios e maior que 100 cd/m2 para monitores de visualizac¸a˜o de imagens
me´dicas, ou seja, secunda´rios. O contraste deve estar de acordo com o padra˜o DICOM
GSDF quanto ao brilho padra˜o de tela. Em alguns dispositivos, pode ser verificado em
duas telas na mesma estac¸a˜o de trabalho uma diferenc¸a que na˜o deve ultrapassar 10%
para monitores prima´rios e 20% para secunda´rios.
A raza˜o entre as luminaˆncias ma´xima e mı´nimas dos monitores prima´rios e se-
cunda´rios denomina-se paraˆmetro resposta contraste (RC), o qual na˜o pode ser
menor que 250 e 100 cd/m2, respectivamente [24, 49]. A imagem padra˜o teste e´ a TG18-
LN12, que corresponde a 18 imagens, cujos pixels variam entre 0 e 4080. As luminaˆncias
obtidas nas imagens TG18-LN12-01 e TG18-LN12-18 (figura 2.18) correpondem a` lu-
minaˆncia mı´nima e luminaˆncia ma´xima do dispositivo, respectivamente [1, 51, 52].
As ana´lises de luminaˆncia em diferentes padro˜es TG18-LN devem resultar em
diferentes valores devido a` influeˆncia do brilho do dispositivo de exibic¸a˜o. A luminaˆncia
ambiente deve levar em conta o coeficiente de reflexa˜o difusa.
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Figura 2.17: Representac¸a˜o esquema´tica da medida de luminaˆncia no TG18-LN, adaptada
de [26]
Figura 2.18: Representac¸a˜o esquema´tica de imagens TG18-LN12-01 (A),TG18-LN12-09
(B) e TG18-LN12-18(C) [24]
2.11.7 Uniformidade de Luminaˆncia
Para a avaliac¸a˜o da uniformidade de luminaˆncia, dispo˜e-se de imagens padro˜es
teste, especificados com 10% e 80% de luminaˆncia ma´xima que possibilitam verificar se
ha´ regio˜es da tela onde para um mesmo tom de cinza ha´ variac¸a˜o de intensidade luminosa.
Mesmo que o centro do visor do dispositivo de exibic¸a˜o esteja em conformidade com o
padra˜o DICOM, isso na˜o garante que a visibilidade de contraste e´ ideal em cada posic¸a˜o
da imagem teste. Deve-se enta˜o testar o GSDF em va´rios locais da tela do monitor com
a finalidade de observar a sua uniformidade de luminaˆncia [50, 51].
As imagens utilizadas para esses teste sa˜o TG18-UNL80 e TG18-UNL10 (figura
2.20). As luminaˆncias das quatro bordas e do centro na˜o podem variar em mais de 30%
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para monitores CRT e 15% para monitores LCD [24, 52]. Caso ocorra medidas fora
do GSDF aceita´vel, podem ser realizadas ac¸o˜es corretivas, reparac¸a˜o, substituic¸a˜o ou
reajustamento do dispositivo de exibic¸a˜o [31].
Figura 2.19: Imagem Padra˜o Teste TG18-UNL10 e TG18-UNL80 [52]
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Cap´ıtulo 3
Metodologia
Neste trabalho, foram realizadas medidas de controle de qualidade, de acordo com
os testes da AAPM [31], PECQ [49], ACR e PECR [52], em dispositivos de exibic¸a˜o
utilizados em radiodiagno´stico de diversas marcas e resoluc¸o˜es, no intuito de classifica´-los
como monitores de diagno´stico (prima´rios) ou monitores para vizualizac¸a˜o de imagens
me´dicas (secunda´rios). Ale´m de considerar marcas e se´ries, levou-se em conta tambe´m o
tempo de uso desses dispostivos.
Em primeiro momento, verificou-se a marca, modelo e se´rie de cada dispostivo
de exibic¸a˜o. Em seguida, foi feita a instalac¸a˜o de softwares utilizados na visualizac¸a˜o e
ana´lise das imagens padra˜o teste TG18 em alguns computadores em que esses padro˜es
na˜o estavam dispon´ıveis, com a finalidade de avaliar a qualidade dos monitores. Para os
testes, as salas em que os dispositivos estavam instalados permaneceram com auseˆncia
de iluminac¸a˜o ambiente ou com iluminaˆncia mı´nima adequada, conforme os padro˜es de
controle de qualidade, evitando interfereˆncia de fontes externas nas medic¸o˜es.
Na maioria dos monitores, ja´ encontrava-se instalado um programa padronizado
da instituic¸a˜o usua´ria do monitor, como o Isite Radiology, criado pela Philips. Em outros,
foi necessa´rio a instalac¸a˜o dos softwares Radiant Dicom e Micro Dicom.
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3.1 Radiant Dicom View 2.2.9 e Micro Dicom View
O Radiant Dicom View 2.2.9 e Micro Dicom View sa˜o softwares de processamento
e exibic¸a˜o de imagens me´dicas no formato DICOM, permitindo estudos e ana´lises de
controle de qualidade. Esses softwares dispo˜em de va´rias ferramentas que possibilitam a
manipulac¸a˜o e medic¸a˜o de imagens, como aumento de brilho, zoom, habilidade de giro
e inversa˜o de imagens, caneta marcadora e valor angular. Esses softwares sa˜o utilizados
na imagiologia digital, incluindo: radiografia digital (RD), mamografia (MG), tomografia
computorizada (TC), ressonaˆncia magne´tica (RM), tomografia emissora de positro´n PET-
CT, ultrassonografia (US), angiografia digital (AD), tomografia computadorizada por
emissa˜o de fo´ton u´nico (SPECT), medicina nuclear (MN), imagens secunda´rias e imagens
digitalizadas (SC).
Nos monitores avaliados, foram instalados esses softwares para ana´lise da quali-
dade desses dispositivos com os testes de reflexa˜o difusa, reflexa˜o especular, resposta de
luminaˆncia e contraste, uniformidade de luminaˆncia, resoluc¸a˜o, reflexa˜o interna e ru´ıdo.
Esses softwares sa˜o de livre acesso e ra´pida instalac¸a˜o. As imagens padra˜o teste TG18
empregadas nos testes correspondiam a 8 bits (256 tons de cinza), ou seja, de 1K (formato
de 1.000 pixels) e de 12 bits (4096 tons de cinza), ou seja, 2K (formato de 2.000 pixels).
A figura 3.1 apresenta exemplos de visualizac¸a˜o de imagens digitais nesses softwares.
Figura 3.1: Imagem padra˜o teste no Radiant Dicom View e no Micro Dicom View
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3.2 O Ca´lculo do Aˆngulo So´lido
A fotometria foi realizada empregando-se treˆs tipos de instrumentos: um fotoˆmetro,
um lux´ımetro e um aparato especialmente constru´ıdo para esse estudo. Sendo descritos
a seguir,
• Fotoˆmetro - Instrumento convencionalemte empregado para as avaliac¸o˜es de lu-
minaˆncia.
• Lux´ımetro - Empregado para medic¸o˜es de iluminaˆncia e, alternativamente, de lu-
minaˆncia.
• Eletroˆmetro - Aparato alternativo medidor de ultra-baixa corrente, composto por
um LED, tambe´m empregado alternativamente para avaliac¸a˜o de luminaˆncia.
Para obtenc¸a˜o do valor de luminaˆncia para o teste de resposta de luminaˆncia e con-
traste e uniformidade de luminaˆncia por um me´todo alternativo, foi necessa´rio obter o
aˆngulo so´lido do fotodetector para conversa˜o de unidades de medida de iluminaˆncia (lux)
em unidade de medida de luminaˆncia (cd/m2). Nesse meto´do, utilizando um eletroˆmetro,
calculou-se o aˆngulo so´lido da fonte de luz, no caso, o LED (Light Emitting Diode), repre-
sentado por um diodo de emissa˜o de luz de espectro amarelo com uma estrutura circular.
O aˆngulo so´lido, de maneira geral, tem o seguinte formato (figura 3.2).
Figura 3.2: Representac¸a˜o esquema´tica do aˆngulo so´lido do fotodetector
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rf = rsenθ (3.3)
Substituindo a equac¸a˜o (3.3) em (3.2), obtemos:
Af = πr
2sen2θ (3.4)
Nesta expressa˜o, Af e rf sa˜o, respectivamente, a a´rea e o raio do fotodector, r e´ o raio da













Em seguida, obteve-se os valores correspondentes ao raio da fonte de luz e o raio do
fotodetector (LED) com um paqu´ımetro, conforme a figura 3.3:
Figura 3.3: Representac¸a˜o esquema´tica do aˆngulo so´lido do LED





= 0, 22124 (3.8)
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Elevando-se ao quadrado ambos os membros da expressa˜o acima, obtemos:
sen2θ = (0, 22124)2 = 0, 04895 (3.9)
Substituindo o resultado obtido em (3.9) na equac¸a˜o (3.7), foi determinado o valor do
aˆngulo so´lido do fotodetector, assim temos:
Ωf = 3, 14.0, 04895 (3.10)
Ωf = 0, 1538sr (3.11)
Esse valor obtido e´ utilizado para conversa˜o das unidades no SI de lux para cd/m2,
ou seja, 1 lux = 1 cd.sr/m2.
3.3 Avaliac¸a˜o da Qualidade dos Monitores
Na primeira etapa de avaliac¸a˜o da qualidade dos dispositivos, preparou-se uma
infraestrutura com uma sala na auseˆncia de luminosidade, ou seja, iluminaˆncia ambiente
medindo zero lux e com iluminaˆncia com baixo ru´ıdo, em termos de corrente ele´trica,
medindo 0,09 nA. As avaliac¸o˜es foram realizadas com os seguintes instrumentos:
• Fotoˆmetro PTW CD Lux Meter S/I com incerteza de 2%, calibrado em setembro
de 2016 no Laborato´rio de F´ısica Radiolo´gica do Instituto Federal de Educac¸a˜o,
Cieˆncia e Tecnologia da Bahia - LAFIRA/IFBA em Salvador-BA.
• Lux´ımetro MLM-1020 com incerteza de 2%, calibrado em setembro de 2016 no Labo-
rato´rio de F´ısica Radiolo´gica do Instituto Federal de Educac¸a˜o, Cieˆncia e Tecnologia
da Bahia - LAFIRA/IFBA em Salvador-BA (figura 3.4).
• Fotodetector Infineon SFH, de luz amarela, do Centro Regional de Cieˆncias Nucle-
ares do Nordeste, Comissa˜o de Energia Nuclear (CRCN/CNEN), na figura 3.7.
• Eletroˆmetro e um Notebook XPS com incerteza de 3%, do do Centro Regional
de Cieˆncias Nucleares do Nordeste, Comissa˜o de Energia Nuclear (CRCN/CNEN),
apresentado na figura 3.5.
• Lux´ımetro Minolta Digital - Fotoˆmetro MT791, apresentado na figura 3.6.
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Figura 3.4: Lux´ımetro MLM-1020
Figura 3.5: Eletroˆmetro anexado ao monitor de leitura, (Fonte: CRCNNE-UFPE, 2016)
A tabela 3.1 apresenta os monitores de acordo, com a marca, modelo, se´rie, tempo
de uso e resoluc¸a˜o. O tempo de uso deles foi definido em novembro de 2016 considerando
os dados obtidos no pro´prio dispositivo por meio de um sistema de configurac¸a˜o. Essas
informac¸o˜es, juntamente aos resultados dos testes, permitem classificar os monitores avali-
ados como prima´rios e secunda´rios. Na tabela 3.1, os nu´meros de se´rie foram parcialmente
identificados para se evitar a identificac¸a˜o das respectivas instituic¸o˜es proprieta´rias deles.
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Figura 3.6: Lux´ımetro Digital - Fotoˆmetro MT791
Figura 3.7: Fotodetector Infineon SFH com re´gua para medic¸a˜o do LED
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Tabela 3.1: Caracterizac¸a˜o dos Monitores Avaliados no Radiodiagno´stico
Monitor Marca/ Nu´mero Resoluc¸a˜o Tempo
Modelo de se´rie Ma´xima de uso (horas)
01 Barco-MDRC 2124 9xxx4 1920 x 1200 299
02 Barco-MDRC 2124 9xxx4 1920 x 1200 184
03 Barco-MDNC 4130 1xxx5 1980 x 1200 66.887
04 Barco-MDRC 2224 9xxx0 1920 x 1200 7.004
05 Barco-MDRC 2224 9xxx6 1920 x 1200 12.048
06 Barco E-3620-MA 1xxx5 1920 x 1200 1.756
07 Barco-E-3620-MA 1xxx6 1920 x 1200 10.354
08 Barco-MDRC 2124 9xxx0 1920 x 1200 287
09 Barco-MDRC 2124 9xxx2 1920 x 1200 710
10 Barco-MDRC 2124 9xxx9 1920 x 1200 8.124
11 Barco-MDRC 2124 9xxx2 1920 x 1200 468
12 Eizo-RadioForce MX300W 2xxx9 1280 x 1600 1.349
13 Eizo-RadioForce MX300W 2xxx9 1200 x 1600 4.522
14 Eizo-RadioForce GS320-CL 2xxx9 1536 x 2048 13.147
15 Eizo-RadioForce GS320-CL 2xxx9 1536 x 2048 12.580
16 Eizo-RadioForce MX300W 2xxx0 1200 x 1600 12.603
17 Barco - MDCC 4130 2xxx2 1280 x 1600 292
18 Barco - MDCC 6230 1xxx0 3028 x 2048 11.957
19 Barco - MDCC 4130 1xxx8 1280 x 1600 13.133
20 Barco - MDCC 4130 1xxx3 1280 x 1600 13.166
21 Barco-MDCC 4130 1xxx9 1280 x 1600 13.130
22 Eizo-RadioForce MX300W 2xxx9 1200 x 1600 18.922
23 Barco-MDCC 4130 1xxx1 1280 x 1600 13.141
24 Barco-MDRC 2224 9xxx0 1920 x 1200 2.162
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Tabela 3.2: Caracterizac¸a˜o dos Monitores Avaliados no Radiodiagno´stico
Monitor Marca/ Nu´mero Resoluc¸a˜o Tempo
Modelo de se´rie Ma´xima de uso (horas)
25 Barco-MDRC 2124 9xxx3 1920 x 1200 878
26 Barco-MDRC 4130 9xxx9 1920 x 1200 23.755
27 Barco-MDNC 4130 1xxx0 1280 x 1600 66.084
28 Barco-MDRC 2124 9xxx9 1920 x 1200 5.673
29 Barco-MDRC 2224 9xxx4 1920 x 1200 117
30 Barco-MDRC 2124 9xxx2 1920 x 1200 222
31 Barco-MDRC 2124 9xxxx5 1920 x 1200 120
32 Barco-MDNC 4130 1xxxx9 1980 x 1600 65.227
33 Barco-MDNC 2124 1xxx4 1200 x 1600 57.220
34 Barco-MDRC 2124 9xxx6 1920 x 1200 430
35 Barco-MDRC 2124 9xxx7 1920 x 1200 680
36 Barco-MDRC 2124 9xxx6 1920 x 1200 331
37 Barco-MDRC 2124 9xxx6 1920 x 1200 534
38 Barco-MDRC 2124 9xxx7 1920 x 1200 553
Os monitores descritos nas tabelas 3.1 e 3.2 sera˜o identificados por seus nu´meros cor-
respondentes para as discusso˜es no pro´ximo cap´ıtulo. Com os softwares de visualizac¸a˜o
das imagens instalados nos monitores, quantifica-se e qualifica-se os testes propostos pela
AAPM, proveniente de imagens testes exibidas na tela dos monitores. Os valores obti-
dos das grandezas fotome´tricas nos testes quantitativos e das ana´lises qualitativas foram
transferidos para uma planilha. Com a ana´lise dos dados obtidos, definiu-se se esses
dispositivos estavam ou na˜o de acordo com o padra˜o DICOM GSDF e dentro do limiar
de JND, bem como se atendiam ao limites estabelecidos pelos protocolos de controle de
qualidade da instituic¸a˜o. Os dados que eram obtidos utilizando grandezas ele´tricas eram
transferidos para uma central de comunicac¸a˜o e informac¸a˜o, denominada EEF 1506 que
informava o monitor avaliado, resoluc¸a˜o, corrente medida, tensa˜o e temperatura ambiente,
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conforme apresentado na figura 3.8.
Figura 3.8: Fonte de Dados EEF 1506, (Fonte: CRCN-NE/UFPE, 2016)
Com o me´todo alternativo, foram realizadas medic¸o˜es de corrente ele´trica em uni-
dades de nano e micro a´mpere nos 18 n´ıveis de cinza das imagem padra˜o teste TG18-LN12
e nas imagens TG18 - UNL10 e TG18-UNL80 para avaliar a resposta de luminaˆncia e
contraste, uniformidade de luminaˆncia com o fotodetector no centro da imagem exibida no
monitor. Essas medic¸o˜es avaliam no dispositivo a resposta de luminaˆncia e contraste com o
fotodetector no centro da imagem exibida no monitor e a uniformidade de luminaˆncia com
o fotodetector no centro de cada quadrado de sua imagem teste. Em seguida, verificou-se
o maior valor de corrente produzida pela imagem TG18-LN12-18. Para efeito compara-
tivo, considerando-se a auseˆncia de luz, procedeu-se um me´todo alternativo com va´rias
medic¸o˜es de iluminaˆncia com uma fonte de luz centrada no lux´ımetro que variou a dife-
renc¸a de potencial e a corrente ele´trica no valor ma´ximo obtido pelo fotodetector. Ao final
das medic¸o˜es de iluminaˆncia, foram obtidos os valores de luminaˆncia em cd/m2, levando-se
em conta o aˆngulo so´lido obtido na equac¸a˜o (3.11). Esse processo alternativo de medida
de luminaˆncia empregando o eletroˆmetro foi realizado em dois monitores apenas que na˜o
estavam empregados em radiodiagno´stico.
Nos testes que avaliavam as grandezas fotome´tricas e que foram realizados com um
lux´ımetro servindo como fotoˆmetro, empregou-se o fator de conversa˜o de lux para cd/m2
equivalente a 18,51. Para todos, estabeleceu-se um padra˜o u´nico de brilho de 80% para os
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monitores descritos nas tabelas 3.1 e 3.2. Os resultados referentes ao teste de resposta de
luminaˆncia e contraste tabelas em uma planilha com o objetivo de verificar se obedeciam
ao limite de JND em mais ou menos 10%, bem como obter os paraˆmetros de raza˜o de
luminaˆncia e de raza˜o de contraste.
3.3.1 Teste de Reflexa˜o Difusa
A avaliac¸a˜o quantitativa, por esse teste, foi realizada medindo-se a luminaˆncia
ambiente com o fotoˆmetro ou lux´ımetro e o fotodetector encostado na tela do dispostivo
de exibic¸a˜o, funcionando em modo de economia de energia ou desligado. Em seguida,
obteve se o valor da iluminaˆncia ambiente com o lux´ımetro a uma distaˆncia de 30 cm do
monitor. Observou-se se a luminaˆncia ambiente na˜o excedia 2/3 da luminaˆncia mı´nima
do monitor. Os dados obtidos foram substituidos na equac¸a˜o (2.18) com a finalidade de
definir o coeficiente de reflexa˜o difusa (Rd).
3.3.2 Teste de Reflexa˜o Especular
A aferic¸a˜o da coereˆncia de um dispositivo para exibic¸a˜o de imagens no radiodi-
agno´stico, em termos de aspectos qualitativos, constituiu-se em comprovar se ha´ formac¸a˜o
de imagens espelhadas, resultados de reflexos de fontes de luz externas, e se essas influ-
enciam na imagem padra˜o teste TG18-AD (figura 3.9) exibida no monitor de imagem
em questa˜o. Os resultados podem comprovar a presenc¸a ou auseˆncia de reflexos na tela
do monitor. A avaliac¸a˜o quantitativa desse teste constitui-se em medic¸o˜es de valores da
luminaˆncia mı´nima e do limiar de constraste, que correlaciona os valores de luminaˆncia
ma´xima e mı´nima e, considerando o coeficiente de reflexa˜o difusa e a iluminaˆncia ambiente
onde se encontra o monitor.
Com esses dados e uso da equac¸a˜o (2.18), o coeficiente de reflexa˜o especular -
Rs para cada monitor avaliado foi quantificado. Em seguida, procedeu-se as ana´lises
dos resultados obtidos seguindo as recomendac¸o˜es de documentos base de controle de
qualidade no radiodiagno´stico, observando o comprometimento da reflexa˜o especular no
procedimento de exibic¸a˜o de imagens me´dicas digitais.
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Figura 3.9: Imagem padra˜o teste TG18-AD [49]
3.3.3 Teste de Reflexa˜o Interna ou de Velamento
Por este teste, visualizou-se nos softwares as imagens padro˜es teste em formato
DICOM, TG18-GV e TG18-GVN (figura 2.13), observando se todas as estruturas eram
v´ısiveis no padra˜o TG18-GV. Foi observada tambe´m a quantidade de estruturas que
sa˜o vis´ıveis no padra˜o TG18-GVN. Para que os monitores possam ser classificados como
prima´rios, e´ necessa´rio, no mı´nimo, a visualizac¸a˜o de treˆs estruturas. Para serem classifi-
cados em secunda´rios, e´ necessa´rio a visualizac¸a˜o de, no mı´nimo, uma estrutura vis´ıvel.
A avaliac¸a˜o quantitativa foi realizada por meio da visualizac¸a˜o, no dispositivo de
exibic¸a˜o, das imagens padro˜es teste TG18-GQ, TG18-GQB e GQN (figura 2.14), medindo-
se a luminaˆncia com o fotoˆmetro encostado na tela, posicionado no centro de cada imagem.
Os dados de luminaˆncia obtidos para cada imagem foram substituidos na equac¸a˜o (2.21).
Para o caso do fator GR ser maior ou igual a 400, o monitor avaliado foi classificado como
prima´rio. No caso, do fator GR se apresentar com valor maior ou igual a 150, o monitor
avaliado foi classificado como secunda´rio. Os monitores avaliados com grandezas ele´tricas
so´ foram classificados qualitativamente, com ana´lises realizadas na auseˆncia de iluminac¸a˜o
ambiente.
Nu´cleo de Po´s-Graduac¸a˜o em F´ısica - NPGFI/UFS
3.3 Avaliac¸a˜o da Qualidade dos Monitores 51
3.3.4 Teste de Resoluc¸a˜o
A qualidade dos dispositivos de exibic¸a˜o no radiodiagno´stico, com base no teste
de resoluc¸a˜o, foi avaliada quantitativamente com a imagem padra˜o teste TG18-CX (fi-
gura 2.15) no padra˜o DICOM, visualizada em zoom de 100 % nos monitores atrave´s dos
softwares, utilizando uma lupa de 90 mm com 2x de aumento. Para que um dispositivo
de exibic¸a˜o seja classificado como prima´rio, e´ necessa´rio que os padro˜es CX estejam entre
0 e 4, e para que seja classificado como monitor secunda´rio, os padro˜es CX devem estar
entre 0 e 6.
3.3.5 Teste de Ru´ıdo
A ana´lise quantitativa deste teste foi realizada no dispositivo de exibic¸a˜o utilizando a
imagem padra˜o teste TG18-AFC (figura 2.16), dividida em quatro quadrantes, sendo cada
um classificado como 20-2, 30-3, 40-4 e 60-6. Para que esses dispositivos de exibic¸a˜o fossem
classificados como prima´rios foi necessa´rio a visualizac¸a˜o de treˆs dos quatro quadrantes
com todos os pontos vis´ıveis. Para que fossem classificados com secunda´rios, requisitou-se
a visualizac¸a˜o de pelo menos dois dos quatro quadrantes com todos os pontos v´ısiveis.
Esse teste na˜o necessita de equipamento, apenas do HVS (sistema visual humano). As
medic¸o˜es realizadas ocorreram com iluminaˆncia ambiente medindo zero lux ou com baixo
valor de iluminaˆncia, conforme exigido pelos protocolos de controle de qualidade.
3.3.6 Teste de Resposta de Luminaˆncia e Contraste
Dentro de um programa de controle de qualidade de monitores, o teste de resposta de
luminaˆncia e contraste analisa os valores de luminaˆncia do monitor nos 18 n´ıveis diferentes
de cinza da imagem padra˜o teste TG18-LN12. Nesse teste, medic¸o˜es foram feitas com os
softwares descritos em 3.1 no formato 1 K, ou seja, com imagens com resoluc¸a˜o em torno de
1.000 pixels com versa˜o 12 bits no formato DICOM, empregando-se fotoˆmetro, lux´ımetro
ou eletroˆmetro, considerando dispositivos de diversas resoluc¸o˜es, marcas e tempo de uso.
As medic¸o˜es foram realizadas com o medidor de luminaˆncia no centro de cada imagem
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teste ao final do expediente do servic¸o de radiodiagno´stico ou em intervalos durante o
expediente, com o intuito de na˜o atrapalhar o andamento dos trabalhos da instituic¸a˜o.
Nas ana´lises de valores de luminaˆncia mı´nima, um brilho padra˜o estabelecido em
80% foi definido, ou seja, a medic¸a˜o correspondente de luminaˆncia do monitor com a
imagem teste TG18-LN12-01. A luminaˆncia ma´xima foi obtida com o brilho ma´ximo
do dispositivos de exibic¸a˜o na imagem teste TG18-LN12-18. O paraˆmetro raza˜o de lu-




Para este caso, a iluminaˆncia ambiente foi mı´nima medindo 0 lux e com baixo ru´ıdo.
Para a medic¸a˜o, foi empregado um lux´ımetro a` uma distaˆncia de 15 cm do monitor, de
acordo com os protocolos de controle de qualidade em radiodiagno´stico. Cada imagem
padra˜o teste e´ composta por uma regia˜o central de teste com valor de pixel, medindo 10%
de luminaˆncia ma´xima da a´rea total, e o restante com um fundo uniforme com 20% da
luminaˆncia ma´xima [31]. Para confirmar se o monitor esta´ adequado ao radiodiagno´stico
me´dico, com o objetivo de ser classificado como prima´rio ou secunda´rio, os dados sa˜o
inseridos em um banco de dados e comparados com um GSDF aceita´vel e dentro dos
10% do JND. Esses dados sa˜o obtidos da substituic¸a˜o na equac¸a˜o (2.5), sendo poss´ıvel a
contruc¸a˜o do banco de dados deste trabalho.
3.3.7 Teste de Uniformidade de Luminaˆncia
O teste de uinformidade de luminaˆncia verifica se na tela do monitor ha´ regio˜es com
certa variac¸a˜o para um mesmo tom de cinza. A raza˜o entre a luminaˆncia de cada borda
com relac¸a˜o a do centro da imagem monitor na˜o deve ultrapassar 30% para monitores
prima´rios e 15% para monitores secunda´rios, de acordo com os protocolos de controle
de qualidade no radiodiagno´stico. As medic¸o˜es de uniformidade de luminaˆncia foram
realizadas com um fotoˆmetro e um eletroˆmetro enconstado na tela do monitor, posicionado
nas quatro bordas e no centro da imagem padra˜o teste TG18-UNL10 e TG18-UNL80
(figura 2.19).
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Resultados e Discusso˜es
O controle de qualidade no diagno´stico e´ um objeto de estudo fundamental na a´rea
de f´ısica me´dica, principalmente com relac¸a˜o a` avaliac¸a˜o da qualidade de dispositivos
de exibic¸a˜o que sa˜o utilizados na visualizac¸a˜o de imagens digitais para a definic¸a˜o de
um laudo me´dico coerente. Esse controle esta´ de acordo com normas, regulamentos e
protocolos que teˆm por meta a garantia de desempenho na radiologia diagno´stica.
Para que se possibilite um controle de qualidade adequado para os dispositivos de
exibic¸a˜o, as ageˆncias reguladoras determinam que sejam realizados testes para analisar a
conformidade desses aos limites estabelecidos para os monitores prima´rios e secunda´rios,
considerando a resoluc¸a˜o espacial de cada monitor. A resoluc¸a˜o mı´nima para visualizac¸a˜o
de imagens radiogra´ficas em exames de mamografia e´ de 3 MP [53]. Pore´m, as normas
e resoluc¸o˜es na˜o classificam a resoluc¸a˜o mı´nima exigida de um monitor para exames
de radiologia geral, tomografia, ressonaˆncia magne´tica, nem hemodinaˆmica. Um dos
objetivos desse trabalho e´ descrever os monitores usados para essas finalidades me´dicas.
A Associac¸a˜o Americana dos F´ısicos em Medicina disponibiliza imagens padro˜es
teste TG18 em formatos de 8 e 12 bits para avaliac¸a˜o dos paraˆmetros de exibic¸a˜o, sendo de
extrema importaˆncia que os testes com uso desses padro˜es sejam avaliados gastando pouco
tempo, e com equipamentos de aferic¸a˜o calibrados em laborato´rio. Como nem sempre
isso e´ poss´ıvel, devido ao alto custo de equipamentos como fotoˆmetros de boa qualidade,
deve ser procedido um me´todo alternativo levando em considerac¸a˜o as incertezas dos
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paraˆmetros avaliados, para medir valores de luminaˆncia, desde que na˜o haja desacordo
com os protocolos padro˜es.
Este cap´ıtulo apresenta dados e discusso˜es relativas aos testes de reflexa˜o difusa,
reflexa˜o especular, resposta de luminaˆncia e contraste, uniformidade de luminaˆncia, ru´ıdo,
reflexa˜o interna e resoluc¸a˜o. As avaliac¸o˜es foram realizadas em trinta e oito monitores
de distintas marcas, se´ries e resoluc¸o˜es, considerando o tempo de uso do monitor. Tais
resultados abordam grandezas ele´tricas e fotome´tricas.
4.1 Reflexa˜o Difusa
O valor quantitativo do coeficiente de reflexa˜o difusa, (Rd), obtido pela equac¸a˜o
(2.18), tem uma correlac¸a˜o importante com o contraste da imagem visualizada no disposi-
tivo de exibic¸a˜o em termos de luminaˆncia ambiente, iluminaˆncia e detecc¸a˜o de estruturas
vis´ıveis no monitor. Esse valor pode informar o quanto prejudica a reflexa˜o difusa na
visualizac¸a˜o de estruturas contidas na imagem digital. A tabela 4.1 apresenta os resulta-
dos obtidos utilizando-se equipamentos que medem grandezas ele´tricas, com o aux´ılio do
eletroˆmetro. Esses monitores pertenciam ao Laborato´rio de Instrumentac¸a˜o Nuclear do
CRCN/CNEN.
Tabela 4.1: Caracter´ısticas dos dispositivos de exibic¸a˜o de imagem, valores de iluminaˆncia
e coeficiente de reflexa˜o difusa.
Monitor Marca/Modelo Iluminaˆncia Luminaˆncia ambiente Rd
(lux) (cd/ m2) (cd/m2.lux)
01A Samsung S20B300 9,25 0,176 0,019
02A Samsung B2230 9,37 0,178 0,019
Analisando quantitativamente esses resultados acima, vemos que a luminaˆncia am-
biente na˜o ultrapassou o limite estabelecido de 2/3 da luminaˆncia min´ıma do monitor
(1,300 cd/m2), estando em conformidade ao esperado. Os coeficientes de reflexa˜o difusa
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apresentaram valores entre 0 e 1, significando que a iluminaˆncia ambiente, com valor den-
tro dos limites estabelecidos pelos protocolos, na˜o traz preju´ızos para o teste de reflexa˜o
difusa.
A tabela 4.2 e 4.3 apresenta os resultados obtidos considerando-se grandezas fo-
tome´tricas. Para esse caso, a luminaˆncia ambiente foi igual para todos os monitores,
correspondendo ao valor de 0,185 cd/m2.
Tabela 4.2: Dispositivos de exibic¸a˜o de imagem, valores de luminaˆncia ambiente, ilu-
minaˆncia e coeficiente de reflexa˜o difusa
Monitor Iluminaˆncia Rd Tempo de uso
(lux) (cd/m2.lux) (horas)
01 9,16 0,0202 299
02 9,20 0,020 184
03 9,12 0,020 66.887
04 8,68 0,021 7.004
05 8,71 0,021 12.048
06 8,70 0,021 1.756
07 8,73 0,021 10.354
08 7,20 0,025 287
09 7,23 0,025 710
10 6,80 0,027 8.124
11 6,85 0,027 468
12 7,72 0,023 1.349
13 5,04 0,036 4.522
14 8,80 0,021 13.147
15 8,85 0,020 12.580
16 4,08 0,045 12.603
17 5,52 0,0335 292
18 9,72 0,019 11.957
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Tabela 4.3: Dispositivos de exibic¸a˜o de imagem, valores de luminaˆncia ambiente, ilu-
minaˆncia e coeficiente de reflexa˜o difusa
Monitor Iluminaˆncia Rd Tempo de uso
(lux) (cd/m2.lux) (horas)
19 9,76 0,018 13.133
20 7,82 0,0236 13.166
21 6,30 0,0293 13.130
22 4,76 0,038 18.922
23 7,87 0,023 13.141
24 7,32 0,025 2.162
25 2,72 0,068 878
26 2,75 0,067 23.755
27 3,04 0,060 66.084
28 3,12 0,059 5.673
29 3,15 0,058 117
30 3,84 0,048 222
31 3,87 0,047 120
32 4,24 0,043 65.227
33 2,42 0,076 57.220
34 1,80 0,1023 430
35 3,52 0,052 680
36 3,55 0,052 331
37 4,02 0,046 534
38 4,10 0,045 553
De maneira geral, para marcas e modelos distintos, resoluc¸o˜es e nu´meros de se´ries
diferentes, a luminaˆncia ambiente foi igual para todos os monitores, indenpendentemente
da sala em que se encontravam e da resoluc¸a˜o ma´xima desses dispositivos. Com relac¸a˜o
ao coeficiente de reflexa˜o difusa, para todos os monitores, observou-se uma distinc¸a˜o
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devido ao tempo de uso de cada um e a variac¸a˜o do valor de iluminaˆncia ambiente. A
iluminaˆncia encontrava-se dentro dos limites estabelecidos pelos protocolos de controle
de qualidade. Conforme recomendac¸o˜es da AAPM, a luminaˆncia ma´xima, mı´nima e
iluminaˆncia ambiente estavam de acordo com os regulamentos de controle de qualidade
[31].
Ao avaliar os monitores com menor tempo de uso, foi poss´ıvel observar valores de
iluminaˆncia semelhantes para os monitores 01 e 03 e o mesmo coeficiente de reflexa˜o es-
pecular, significando que pouca iluminaˆncia leva ao mesmo coeficiente de reflexa˜o difusa,
isso indica que na˜o foram visulizadas estruturas nas imagens desses monitores digitais.
Para os monitores 08 e 17 com pouca diferenc¸a temporal de uso e de mesma marca, em-
bora com modelos e resoluc¸o˜es diferentes, foi percept´ıvel uma variac¸a˜o desse coeficiente
de reflexa˜o, devido a` pequena diferenc¸a de iluminaˆncia e a` posic¸a˜o lateral direita em que
se encontravam esses dispositivos na sala. Com relac¸a˜o aos monitores 25 e 29, tem-se que
os coeficientes apresentam uma diferenc¸a percept´ıvel, levando em conta a percepc¸a˜o da
variac¸a˜o de iluminaˆncia ambiente. Os monitores 30, 31 e 36 apresentaram coeficientes
semelhantes, diferenc¸as dos tempo de uso e iluminaˆncia com uma mı´nima variac¸a˜o. De
maneira geral todos, de forma quantitativa comprovou-se um percentual de 66,6 % da
luminaˆncia ambiente com relac¸a˜o ao valor da luminaˆncia mı´nima do monitor de aproxi-
madamente 0,19 cd/m2. Com isso, podemos afirmar que mesmo com presenc¸a de fontes
luminosas externas (janelas, laˆmpadas), com iluminaˆncia dentro dos padro˜es estabelecidos
pelas recomendac¸o˜es de controle de qualidade, na˜o houve interfereˆncia no contraste e na
a visualizac¸a˜o de estruturas externas nas imagens me´dicas.
4.2 Reflexa˜o Especular
Durante a realizac¸a˜o do teste de reflexa˜o especular, o coeficiente correspondente a
essa reflexa˜o e´ definido considerando-se a influeˆncia das grandezas medidas no monitor
digital. O coeficiente de reflexa˜o difusa tem uma relac¸a˜o direta com a reflexa˜o especular,
sendo utilizado na obtenc¸a˜o do Rs. Para isso, considera-se a iluminaˆncia do ambiente e as
estruturas espelhadas que podem ser vistas no monitor, que sa˜o resultados de fontes de
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luzes externas incidindo diretamente ou indiretamente sobre o monitor. As tabelas 4.4 e
4.5 apresentam os coeficientes obtidos, empregando a equac¸a˜o 2.19, assim como os valores
de iluminaˆncia, luminaˆncia mı´nima e limiar de contraste (Ct).
Tabela 4.4: Iluminaˆncia, luminaˆncia mı´nima, Ct e coeficiente de reflexa˜o especular
Monitor Iluminaˆncia Luminaˆncia mı´nima Ct Rs
(lux) (cd/m2) (cd/m2.lux)
01 9,16 0,37 0,024 0,003
02 9,20 0,37 0,024 0,003
03 9,12 0,37 0,024 0,003
04 8,68 0,18 0,024 0,001
05 8,71 0,18 0,024 0,001
06 8,70 1,29 0,024 0,012
07 8,73 1,11 0,024 0,010
08 7,20 0,55 0,024 0,006
09 7,23 0,55 0,024 0,006
10 6,80 0,37 0,024 0,004
11 6,85 0,73 0,024 0,008
12 7,72 0,92 0,024 0,009
13 5,04 0,37 0,024 0,006
14 8,80 2,22 0,024 0,021
15 8,85 0,73 0,024 0,006
16 4,08 0,37 0,024 0,007
17 5,52 0,74 0,024 0,011
18 9,72 0,55 0,024 0,004
19 9,76 0,55 0,024 0,004
20 7,82 0,73 0,024 0,007
21 6,30 0,55 0,024 0,007
22 4,76 0,18 0,024 0,003
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Tabela 4.5: Iluminaˆncia, luminaˆncia mı´nima, Ct e coeficiente de reflexa˜o especular
Monitor Iluminaˆncia Luminaˆncia mı´nima Ct Rs
(lux) (cd/m2) (cd/m2.lux)
23 7,87 0,73 0,024 0,007
24 7,32 2,22 0,024 0,025
25 2,72 0,56 0,024 0,017
26 2,75 0,73 0,024 0,022
27 3,04 0,56 0,024 0,015
28 3,12 0,56 0,024 0,015
29 3,15 0,73 0,024 0,019
30 3,84 0,56 0,024 0,012
31 3,87 0,73 0,024 0,015
32 4,24 0,56 0,024 0,011
33 2,42 0,73 0,024 0,025
34 1,80 0,56 0,024 0,026
35 3,52 0,56 0,024 0,013
36 3,55 0,73 0,024 0,017
37 4,02 0,56 0,024 0,011
38 4,10 0,73 0,024 0,014
Para as diferentes marcas avaliadas, que demosntraram limiar de contraste u´nico,
os resultados apresentaram diferentes Rs devido a` influeˆncia direta da iluminaˆncia ambi-
ente.
Um fator a ser considerado importante e´ que a luminaˆncia mı´nima dos monitores
da tabela 4.1 foi obtida com o me´todo alternativo. Os monitores listados nas tabelas 4.4
e 4.5 foram avaliados com o lux´ımetro calibrado. Os resultados de luminaˆncia mı´nima e
o limiar de contraste obedeceram os paraˆmetros estabelecidos pela AAPM, constatando
que para monitores com uma maior resoluc¸a˜o e com o mesmo limiar de contraste mas,
com pouca variac¸a˜o de iluminaˆncia fez com que seus coeficientes de reflexa˜o especular
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fossem semelhantes. Isso comprova que as fontes externas de luz (janelas e laˆmpadas de
teto) observadas nas salas de laudo onde se encontravam os monitores na˜o prejudicaram
as informac¸o˜es contida na imagem. A posic¸a˜o em que se encontra o monitor em relac¸a˜o
a`s fontes de luz pode influenciar no coeficiente de reflexa˜o especular, causando formac¸a˜o
de imagens espu´rias que influenciam no contraste dos dispositivos, estando com uma
iluminaˆncia fora do padra˜o estabelecido pelos protocolos de controle de qualidade.
Comparando-se com os valores obtidos e estabelecidos na tabela da figura 2.12,
levando em considerac¸a˜o a iluminaˆncia ambiente permitida e o limiar de contraste, tem-
se enta˜o que o monitor 02A respondeu melhor, com uma maior resoluc¸a˜o que o monitor
01A. Podendo-se enta˜o, considerar o dispositivo 02A (tabela 4.1) como adequado para
visualizac¸a˜o de imagens me´dicas, ou seja, apto a ser classificado como secunda´rio. Os
monitores descritos na tabela 4.4 e 4.5 apresentaram resultados significativos com pouca
diferenc¸a entre eles, embora com uma maior resoluc¸a˜o (tabelas 3.1 e 3.2) em relac¸a˜o
aos listados na tabela 4.1, comprovando que com auseˆncia de luminosidade em frente
ao monitor e auseˆncia de fontes externas na˜o houve interfereˆncia na visualizac¸a˜o das
imagens digitais. Com base nos resultados desse teste, a maioria dos monitores puderam
ser classificados como monitores prima´rios, que sa˜o adequados ao diagno´stico me´dico.
4.3 Reflexa˜o Interna ou Velamento
A avaliac¸a˜o da qualidade do dispositivo de exibic¸a˜o com base no teste de reflexa˜o
interna ou de velamento foi fundamental para atestar a qualidade dos dispositivos. Para
visualizac¸a˜o das imagens em formato DICOM, em todos os monitores utilizou-se um papel
escuro com um orif´ıcio que permitia a visualizac¸a˜o do padra˜o teste TG18-GV. No teste na˜o
se deve detectar a presenc¸a de reflexa˜o difusa ou especular. Sendo percept´ıvel a presenc¸a
desses tipos de reflexo˜es, essas deveriam ser tais que na˜o interferissem na quantificac¸a˜o
das estruturas v´ısiveis na imagem padra˜o teste TG18-GVN.
Considerando os resultados obtidos nas ana´lises com a imagem padra˜o teste TG18-
GV, e´ poss´ıvel afirmar que todos os dispositivos de exibic¸a˜o possibilitam observar a ima-
gem com as cinco estruturas completamente vis´ıveis, significando auseˆncia de reflexa˜o
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difusa e especular ou em pouca quantidade. Isso indica tambe´m que o tempo de uso do
dispositivo na˜o interferiu na visualizac¸a˜o das imagens, visto que os dispositivos possuiam
diferentes tempo de uso. De acordo com os resultados desse teste, todos os monitores sa˜o
prima´rios.
Em relac¸a˜o a` quantidade de estruturas vis´ıveis no padra˜o teste TG18-GVN, foi
tambe´m poss´ıvel observar cinco estruturas v´ısiveis em todos os monitores avaliados. As-
sim, poderiam ser utilizados para o diagno´stico me´dico.
Nos monitores avaliados com grandezas ele´tricas (01A e 02A), considerando a ima-
gem padra˜o teste TG18-GV, tambe´m foi poss´ıvel visualizar todas as estruturas dentro da
a´rea limitada com o aux´ılio do papel escuro. No entanto, na imagem padra˜o teste TG18-
GVN constatou-se apenas 3 estruturas, o que comprova que esses monitores servem para
serem utilizados para visualizac¸a˜o de imagens me´dicas, ou seja, secunda´rios. Compa-
rando com [24], vemos que os monitores classificados como secunda´rios apresentaram um
resultado satisfato´rio, sendo semelhantes aos prima´rios com relac¸a˜o a questa˜o da reflexa˜o
verificando atingir os limites estabelecidos, sendo assim classificados como monitores para
visualizac¸a˜o de imagens me´dicas.
4.4 Resoluc¸a˜o
Em termos de avaliac¸a˜o quantitativa, esse teste permite verificar em uma imagem
teste digital, visualizada nos softwares descritos na sec¸a˜o 3.1 e no Isite radiology, a menor
quantidade de estruturas poss´ıveis com auseˆncia de iluminaˆncia ambiente, baixa presenc¸a
de ru´ıdo ou com iluminac¸a˜o adequada, de acordo com os protocolos de controle de quali-
dade. Esse teste tem a func¸a˜o de quantificar os padro˜es CX em uma determinada imagem
exibida nos dispositivos de exibic¸a˜o. Se for verificada a presenc¸a de reflexa˜o difusa e
especular, deve observar se essa prejudicava a visualizac¸a˜o dos padro˜es na imagem.
Em geral, para todos os monitores descritos nas tabelas 3.1 e 3.2, foi percept´ıvel a
mesma quantidades de estruturas no centro, superior direito, superior esquerdo, inferior
esquerdo e inferior direito o padra˜o CX = 1, visualizada no zoom de 100 % nos monitores.
Qualitativamente, a visualizac¸a˜o de todas as estruturas foi o suficiente para classificar os
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monitores como prima´rios. Por outro lado, os monitores 01A com resoluc¸a˜o de 1,4 MP
e 02A, de resoluc¸a˜o ma´xima de 2,07 MP, que foram avaliados com grandezas ele´tricas,
apresentaram o mesmo resultado com relac¸a˜o a` quantidade de estruturas em todas as
regio˜es, ou seja, CX=0. Sendo assim, de acordo recomendac¸o˜es de controle de qualidade,
sa˜o u´teis para visualizac¸a˜o de imagens me´dicas, ou seja, sa˜o monitores secunda´rios.
No teste de resoluc¸a˜o, independentemente de marcas, modelos, se´ries, matrizes
dos diferentes monitores avaliados, mesmo com a auseˆncia de luminosidade adequada
nas salas de laudos, na˜o foi poss´ıvel a detecc¸a˜o de mais estruturas, mesmo mantendo o
brilho padra˜o dos monitores. Pore´m, e´ necessa´rio levar em considerac¸a˜o que possa ocorrer
reflexa˜o especular, sendo essa reflexa˜o responsa´vel pelo comprometimento da visualizac¸a˜o
de estruturas em qualquer dispositivo avaliado.
4.5 Ru´ıdo
A resposta de luminaˆncia e os paraˆmetros de contraste esta˜o relacionados ao ru´ıdo.
O teste de ru´ıdo quantifica as estruturas de baixo contraste vis´ıveis na imagem padra˜o teste
TG18-AFC (figura 2.16), a partir dos limiares estabelecidos para que os monitores sejam
diferenciados como prima´rios ou secunda´rios, considerando um sistema visual humano de
qualidade.
De acordo com os resultados obtidos nesse teste, para os monitores listados nas
tabelas 3.1 e 3.2, na˜o foram visualizadas estruturas no quadrante 20-2. Em quase todos
foram observadas cinquenta e nove estruturas nos quadrantes 40-4 e 60-6 e cinquenta
e oito estruturas no quadrante 30-3. Por esse teste, com excec¸a˜o dos monitores 03 e
27, todos podem ser considerados prima´rios. Isso provavelmente ocorreu devido a pixels
defeituosos levando em conta o tempo de uso do monitor.
Os monitores 03 e 27, pelo fato de apresentar estruturas vis´ıveis em apenas dois dos
quatro quadrantes, devem ser classificados como secunda´rios. Isso provavelmente ocorreu
devido ao tempo de uso deles que ja´ ultrapassou 60.000 horas, o que pode justificar
a presenc¸a de pixels defeituosos, que contibuiu para que o sistema visual humano na˜o
indentificasse essas estruturas.
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Nos monitores 01A e Samsung 02A, com pouco tempo de uso, so´ foi poss´ıvel
verificar apenas 59 estruturas em dois dos quatro quadrantes, o 40-4 e o 60-6. Esse e´
um resultado de certa forma esperado, com base em outros testes, que comprovaram que
esses monitores sa˜o secunda´rios.
4.6 Resposta de Luminaˆncia e Constraste
O teste representou um estudo de intuito avaliativo em dispositivos de exibic¸a˜o
usados no diagno´stico com as marcas BARCO e EIZO com medidas fotome´tricas, e da
marca Samsung, com grandezas ele´tricas. A avaliac¸a˜o teve o objetivo de verificar se
os resultados esta˜o de certa forma adequados ao padra˜o GSDF e a mais ou menos dez
por cento do JND, considerando os n´ıveis de luminaˆncia nas 18 imagens padra˜o teste
TG18-LN12.
Para efeito demonstrativo sera´ apresentada apenas uma tabela (tabela 4.6) des-
crevendo os valores que foram obtidos e um gra´fico de luminaˆncia versus JND com pontos
experimentais para cada um dos dispositivos de exibic¸a˜o avaliados. O objetivo desta
ana´lise e´ obter a resposta de luminaˆncia, a curva caracter´ıstica de acordo com o JND e
os valores de iluminaˆncia com seus devidos fatores de calibrac¸a˜o. Ao final, sera˜o apresen-
tados os resultados obtidos com o me´todo alternativo em monitores secunda´rios a fim de
validar os resultados obtido com o lux´ımetro de acordo com o fotoˆmetro, para os testes
de controle de qualidade nos dispositivos de exibic¸a˜o.
Sera˜o apresentados os resultados para os 38 monitores, de acordo com valores
de tons de cinza de cada imagem, a iluminaˆncia obtida, a luminaˆncia calculada com o
seu devido fator correspondente de calibrac¸a˜o, o JND, a curva caracter´ıstica para cada
dispositivo de exibic¸a˜o analisado de acordo com seu limiar de contraste (dL/L). O gra´fico
da figura 4.1 apresenta a correlac¸a˜o dos valores de luminaˆncia obtidas pelo Fotoˆmetro
PTW com os valores de luminaˆncia obtidas atrave´s da conversa˜o de iluminaˆncia com
seu devido fator de conversa˜o pelo lux´ımetro Minolta. Dessa forma, pode-se ter que ao
dividirmos os valores obtidos no lux´ımetro Minolta por 1,9, obtemos uma correlac¸a˜o com
os valores de luminaˆncia do equipamento oficial medidor de luminaˆncia, o fotoˆmetro.
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Figura 4.1: Gra´fico da Imagem Padra˜o teste versus luminaˆncia
Imagem Padrão Teste TG18-LN12

Os dados da tabela 4.6 para o monitor 01 apresentaram uma raza˜o de luminaˆncia
de 825 e raza˜o de contraste no valor de 550. Esses sa˜o resultados adequados por serem
maiores que 250, para monitores prima´rios e, por estarem de acordo com a variac¸a˜o de
10% do JND. Esse dispositivo apresentava 299 horas de uso, e uma luminaˆncia ambiente
equivalente a 0,19 cd/m2. Isso de fato caracteriza que esta´ adequado para ser utilizado
no diagno´stico me´dico. A sua curva caracter´ıstica de luminaˆncia em func¸a˜o do JND e´
representada na figura 4.2.
O valor de luminaˆncia ma´xima para o monitor 01 apresentou equivaleˆncia para mo-
nitores prima´rios, estando em conformidade a`s exigeˆncias estabelecidas pelos protocolos
de controle de qualidade. Esse monitor apresentou um pequeno tempo de uso pequeno, e
um valor significativo de raza˜o de contraste, comprovando que a luminaˆncia do dispositivo
esta´ dentro da margem de 10% do JND. O gra´fico da figura 4.2 mostra que os valores
de luminaˆncia crescem proporcionalmente de forma que acompanha as variac¸o˜es para o
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Tabela 4.6: Grandezas Fotome´tricas para o Monitor 01
Imagem Teste p-valor Iluminaˆncia (lux) Luminaˆncia (cd/m2) JND dL/L
TG18 -LN12-01 0 0,03 0,37 37,72 -
TG18 -LN12-02 240 0,08 1,30 82,69 1,11
TG18 -LN12-03 480 0,17 2,96 126,44 0,78
TG18 -LN12-04 720 0,28 5,00 161,28 0,51
TG18 -LN12-05 960 0,44 7,96 197,36 0,46
TG18 -LN12-06 1200 0,66 12,03 233,57 0,41
TG18 -LN12-07 1440 0,93 17,03 267,03 0,34
TG18 -LN12-08 1680 1,30 23,88 302,19 0,33
TG18 -LN12-09 1920 1,75 32,21 335,37 0,30
TG18 -LN12-10 2160 2,32 42,76 368,46 0,28
TG18 -LN12-11 2400 3,05 56,27 402,00 0,27
TG18 -LN12-12 2640 3,93 72,56 434,23 0,25
TG18 -LN12-13 2880 5,07 93,66 467,64 0,25
TG18 -LN12-14 3120 6,55 121,06 502,18 0,26
TG18 -LN12-15 3360 8,23 152,16 533,68 0,23
TG18 -LN12-16 3600 10,30 190,48 565,23 0,22
TG18 -LN12-17 3840 13,2 244,16 600,70 0,25
TG18 -LN12-18 4080 16,50 305,24 633,08 0,22
JND. O valor de iluminaˆncia ambiente para esse dispositivo (9,16 lux) obedece a`s reco-
mendac¸o˜es de controle de qualidade. Esse dispositivo possui resoluc¸a˜o equivalente a 2,3
MP, devendo ser classificado como prima´rio por estar conforme as recomendac¸o˜es, dentro
de um ambiente com iluminaˆncia adequada e em conformidade com o padra˜o GSDF para
tons de cinza. Esse monitor e´ utilizado para exames de tomografia.
Para os pro´ximos monitores sera˜o apresentadas apenas a curvas com pontos ligados
para melhor visualizac¸a˜o.
O monitor 02 apresenta um tempo menor de uso em relac¸a˜o ao monitor 01, equi-
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valente a 184 horas. Foi poss´ıvel observar um crescimento nos paraˆmetros de raza˜o de
luminaˆncia e de raza˜o de contraste em relac¸a˜o ao 01. Isso pode significar que quanto me-
nor tempo de uso do dispositivo, maior sera´ sua qualidade de imagem, havendo condic¸o˜es
de iluminac¸a˜o adequadas. Pode-se ainda correlacionar isso a uma menor a quantidade de
pixels defeituosos. O gra´fico de luminaˆncia versus JND para esse monitor e´ apresentado
na figura 4.3.
A luminaˆncia ma´xima para esse dispositivo foi de 344,30 cd/m2, estando de acordo
a` AAPM [31] e outros protocolos utilizados. Em relac¸a˜o ao tempo de uso menor com
relac¸a˜o ao monitor 01, classifica esse monitor como prima´rio.
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O dispostivo de exibic¸a˜o 03 dentre os dispositivos avaliados tinha o maior tempo de
uso, 66.887 horas. A tela desse monitor era dividida em duas, classificando-se em monitor
direito e esquerdo, correspondendo a uma imagem teste de um lado e outra imagem teste
do outro. Ao avaliar nesse dispositivo de exibic¸a˜o, os valores de luminaˆncia no centro da
imagem padra˜o teste TG18-LN observou-se uma diferenc¸a em torno de quarenta unidades
com relac¸a˜o a raza˜o de luminaˆncia e raza˜o de contraste. Embora com a mesma luminaˆncia
ambiente e luminaˆncia min´ıma, ao quantificar a luminaˆncia ma´xima para o monitor direito
em de 154,74 cd/m2 e em 170,30 cd/m2 para o esquerdo, resultou em uma diferenc¸a que
pode levar a uma conclusa˜o da existeˆncia de pixels defeituosos existentes no monitor.
As curvas caracter´ısticas da luminaˆncia dos dois lados desse monitor e´ apresentadas na
figuras 4.4.
Ao observar a figura 4.4 correspondentes ao mesmo monitor com um tempo equi-
valente a sete anos e levando em considerac¸a˜o que ele esteja 24 horas por dia. Isso mostra
que na˜o esta´ de acordo com o GSDF e com os limites de mais ou menos 10% de diferenc¸a
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perceptivel, levando ao monitor a ser classificado como secunda´rio, adequado apenas para
visualizac¸a˜o de imagens me´dicas, ressaltando sua comprovac¸a˜o pelo teste de ru´ıdo.
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Com o aumento proporcional dos valores de luminaˆncia e com o acompanha-
mento da curva JND, e´ poss´ıvel observar uma diferenc¸a mı´nima com relac¸a˜o a` luminaˆncia
ma´xima, a` raza˜o de luminaˆncia e a` raza˜o de contraste. A luminaˆncia ambiente e mı´nima
sa˜o as mesma para todos esses monitores.
O monitor 04 apresenta um tempo de uso menor que o monitor 05 (7.004 horas),
significando que mesmo com uma iluminaˆncia ambiente medindo 8,68 e 8,71 lux, estando
dentro das condic¸o˜es para o controle de qualidade, na˜o houve distinc¸a˜o com relac¸a˜o a
esses valores devido ao fato desses monitores possuirem aproximadamente o mesmo coe-
ficiente de reflexa˜o especular, ou seja, nenhum objeto iluminado apresentou reflexa˜o que
comprometesse a visualizac¸a˜o das imagens teste.
Na ana´lise que leva em conta o GSDF e JND (figura 4.5 e 4.6), os valores obtidos
para luminaˆncia ma´xima esta˜o de acordo aos protocolos de controle de qualidade. Para
este caso, pode-se se supor que o tempo de uso esta´ adequado, com paraˆmetros que
atendem aos requisitos de serem classificados como prima´rios.
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A avaliac¸a˜o de controle de qualidade para os monitores 06 e 07 com o tempo de
uso de 1.756 e 10.354 horas, respectivamente, foi observada uma diferenc¸a na luminaˆncia,
mesmo com marcas iguais e com se´ries diferentes. O monitor 06 apresentou um tempo
maior de uso em relac¸a˜o ao monitor 07. A curva caracter´ıstica para o monitor 06 (figura
4.7) informa que a luminaˆncia esta´ de acordo com o GSDF e no limiar de mais ou menos
dez por cento do JND. Isso apresenta uma uma raza˜o de luminaˆncia igual a 518 e raza˜o
de contraste igual a 451, em conformidade a`s recomendac¸o˜es dos protocolos de controle
de qualidade, classificando o dispositivo como adequando para o diagno´stico me´dico.
O monitor 07 apresentou uma raza˜o de luminaˆncia equivalente a 638 e raza˜o de
contraste equivalente a 544, obedecendo o que exige os protocolos de controle de qualidade,
estando de acordo ao padra˜o GSDF, dentro dos limites de JND (figura 4.7), mesmo com
um tempo de uso equivalente a 10.354 horas, podendo ser classificado como monitor
prima´rio.
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Os resultados relativos ao monitor 08 (figura 4.8) apresentam a luminaˆncia ini-
ciando dentro da margem de mais 10% do padra˜o GSDF e JND. Com o aumento da
intensidade luminosa, vemos que para a imagem TG18-LN12-18 ocorre um desvio com
relac¸a˜o a` curva DICOM, isso devido a presenc¸a de ru´ıdo ou de alguma reflexa˜o especular
que podem ter causado esse efeito. Essa falha na˜o impede que se confirme se o monitor
esta´ apto para o diagno´stico, embora ele estivesse apenas com 287 horas de uso.
Em termos de raza˜o de resposta de luminaˆncia e contraste, pode-se assegurar o
padra˜o estabelecido pelos protocolos de controle de qualidade. Esse monitor estava em
um ambiente que atendia a`s condic¸o˜es de iluminac¸a˜o, ou seja, 7,20 lux, que era menor
que 20 lux que representam a exigeˆncia mı´nima em controle de qualidade. Por outro
lado, na˜o e´ devido a esse desvio fora da curva caracter´ıstica que o monitor deixa de ser
prima´rio, ja´ que testes anteriores comprovaram que esse monitor esta´ apto a ser utilizado
no diagno´stico me´dico.
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O dispositivo de exibic¸a˜o 09 apresenta uma resposta significativa quanto a` lu-
minaˆncia. Esse dispositivo estava sendo usado em exames de raios X e tomografia. O
resultado do teste para esse dispositivo resultou em uma curva em conformidade com
o padra˜o GSDF e os limiares do JND (figura 4.9), em mais dez por centro de acordo
com o crescimento dos valores de luminaˆncia nas medic¸o˜es na imagem padra˜o desse teste.
Quando comparamos os valores de luminaˆncia ma´xima com relac¸a˜o aos protocolos de
controle de qualidade, confirma-se a conformidade com relac¸a˜o aos paraˆmetros de raza˜o
de luminaˆncia e raza˜o de contraste.
As medic¸o˜es para o teste foram feitas em um ambiente de sala de laudo com
iluminaˆncia adequada, como podemos ver na tabela 3.1. O valor baixo de coeficiente
de reflexa˜o especular na˜o contribuiu para que a curva apresentasse um comportamento
diferente, que estivesse fora do desvio relativo correspondente ao GSDF e aos limites
de JND. Os paraˆmetros de raza˜o de luminaˆncia e raza˜o de contraste classificam esse
dispositivo como prima´rio.
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Os dados para eesse monitor, com um tempo igual a 8.124 horas, resultaram em
uma curva caracter´ıstica (figura 4.10) dentro do limites do padra˜o estabelecido para o
GSDF e dos percentuais de JND. Outros testes em sec¸o˜es anteriores confirmaram que,
embora com tempo de uso grande, esse monitor pode ser classificado como prima´rio. Em
termos de luminaˆncia ma´xima, esta´ de acordo com o que recomenda os protocolos de
controle de qualidade. Logo, esse dispostivo esta´ em condic¸o˜es para ser utilizado em
tomografia, raios-X, hemodinaˆmica.
Os resultados obtidos para raza˜o de luminaˆncia e raza˜o de contraste apresentaram-
se uma conformidade com a diferenc¸a apenas percept´ıvel e, com uma resoluc¸a˜o de 1,2 MP
esse monitor respondeu com mesma qualidade em relac¸a˜o 06, embora com tempos de uso
apresentando grande diferenc¸a.
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Quanto ao dispositivo de exibic¸a˜o 11, tem-se que a curva caracter´ıstica (figura
4.11) apresenta um comportamento semelhante ao do monitor 08 (figura 4.8). Pore´m na˜o
apresentou um desvio relativo no final da medic¸a˜o de luminaˆncia na imagem padra˜o teste
TG18-LN12-18. Em termos de tempo de uso, apresentou um comportamento semelhante
com relac¸a˜o ao monitor 08 (tabela 3.1). A resposta do teste para o monitor avaliado apre-
sentou resultados classificando o monitor adequado ao radioagno´stico me´dico. A variac¸a˜o
temporal de um para outro foi exatamente a correc¸a˜o do desvio na curva caracter´ıstica,
ou seja, podendo ser devido ao aumento do seu tempo de uso na obtenc¸a˜o de respostas
diferentes para o padra˜o GSDF e nos limites percentuais de JND.
Com relac¸a˜o aos valores de luminaˆncia ma´xima, esse dispositivo respondeu con-
forme exigeˆncias dos protocolos de controle de qualidade, reforc¸ando o fato de ser classifi-
cado como prima´rio. Os resultados de raza˜o de contraste e raza˜o de luminaˆncia apresen-
taram auseˆncia de desvio dentre os mais ou menos dez por cento dos padro˜es de contraste.
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Os gra´ficos da figura 4.12 e 4.13 apresentam as curvas caracter´ısticas para o moni-
tor, que e´ dividido em duas telas, sendo um esquerda e outra direito, com 1.349 horas de
uso, com marca diferente da dos monitores analisados anteriormente. Pode-se perceber
nas curvas o aumento da luminaˆncia com a ana´lise de acordo com o padra˜o GSDF e os
limites percentuais de JND. Embora a curva apresente um comportamento favora´vel a
variac¸a˜o dos tons de cinza para cada imagem teste, na˜o foi poss´ıvel classificar esse monitor
como adequado ao diagno´stico me´dico, devido a` reflexa˜o especular e a` posic¸a˜o em frente
a fonte luminosa, que esse monitor se encontrava na sala de laudo.
A raza˜o de luminaˆncia com valores equivalentes a 257 e 309 fizeram com que na˜o
estivesse dentros dos limiares percept´ıveis de mais ou menos 10% do JND, resultado esse
desfavora´vel para classifcar esse monitor como prima´rio. Outros testes o classificaram
como prima´rio, mas considerando uma certa margem de erro de 5%, podendo ser consi-
derado ao diagno´stico me´dico. Em termos de luminaˆncia ma´xima, esse monitor esta´ de
acordo com os protocolos de controle de qualidade, em se tratar de monitor prima´rio.

JND
Figura 4.14: Monitor 12 - Esquerdo

JND
Figura 4.15: Monitor 12 - Direito
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O dispositivo 13 apresenta a mesma divisa˜o na tela que o anterior ao ser dividido
em monitor direito e esquerdo. A curva caracter´ıstica para esse dispositivo (figuras 4.14
e 4.15) apresentou uma pequena diferenc¸a em relac¸a˜o aos valores de luminaˆncia, mas em
conformidade com o GSDF e dentro dos limites percentuais de JND, devido os valores de
luminaˆncia ma´xima serem pro´ximos. Esse monitor apresentava mais de quatro mil horas
de uso. O lado direito do dispositivo respondeu melhor que o esquerdo em termos de
GSDF, provavelmente por existeˆncia de pixels defeituosos que ocasionaram uma variac¸a˜o
de luminaˆncia nesse monitor.
A raza˜o de luminaˆncia e luminaˆncia ma´xima para esse dispositivo obedecem ao
que estabelecem os protocolos de controle de qualidade. Ao considerar uma pequena
diferenc¸a de resposta de um lado de monitor com relac¸a˜o ao outro, sua grande quantidade
de horas de uso, esse dispositivo esta´ adequado a laudo de tomografia, raios X, ressonaˆncia
magne´tica, sendo enta˜o um monitor prima´rio.

JND
Figura 4.16: Monitor 13 - Esquerdo

JND
Figura 4.17: Monitor 13 - Direito
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A figura 4.16 apresenta a curva caracter´ıstica do dispositivo 15, utilizado para
exames de mamografia. Essa primeira avaliac¸a˜o, correspondeu [52] em termos de exigeˆncia
com relac¸a˜o a resoluc¸a˜o min´ıma de um dispositivo de exibic¸a˜o adequado para laudo desse
tipo de exame, ou seja, com 3 MP. A curva caracter´ıstica para esse monitor, mostrou-se
de acordo com o padra˜o GSDF e os limites percentuais de JND. Comprovando a resoluc¸a˜o
mı´nima exigida, esse dispositivo pode ser classificado como prima´rio, ou seja, adequado
para laudo me´dico em mamografia.
A luminaˆncia ma´xima apresentou-se adequada seguindo os padro˜es de controle
de qualidade. Esse monitor se encontrava em um ambiente com iluminaˆncia tambe´m
adequada, com cerca de 8,80 lux. Em termos de raza˜o de luminaˆncia e raza˜o de contraste
esse dispostivo apresentou conformidade com o GSDF e o JND.
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O comportamento do gra´fico da figura 4.17, relativo ao monitor 15 e´ semelhante ao
do dispositivo anterior em termos dos valores de luminaˆncia, o que induz a uma diferenc¸a
em relac¸a˜o ao GSDF e JND. Foi verificado que esse dispositivo se encontrava dentro das
mesmas condic¸o˜es de iluminaˆncia ambiente do monitor 14, embora o tempo de uso dele
seja da ordem de 5% menor que o monitor 14, o que pode justificar valores de luminaˆncia,
raza˜o de luminaˆncia e raza˜o de contraste um pouco mais elevados.
Considera-se esse monitor como prima´rio. O valor de luminaˆncia ma´xima e a
resoluc¸a˜o desse dispositivo corresponderam ao esperado estando, seus paraˆmetros dentro
dos limiares recomendados pelos protocolos de controle de qualidade no radiodiagno´stico.
Figura 4.19: Curva caracter´ıstica da luminaˆncia para o JND com brilho de 80% para o
monitor 15
JND
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A avaliac¸a˜o do dispostivo 16 mostrou ser ele um dos com menor resoluc¸a˜o espacial
dentre todos os monitores avaliados no diagno´stico. Esse monitor era dividido em lado
direito e esquerdo para que fosse poss´ıvel visualizar duas imagens no mesmo dispositivo.
Diante dos gra´ficos apresentados nas figuras 4.18 e 4.19, tem-se que mesmo com um tempo
de uso igual em si, observa-se uma certa variac¸a˜o percept´ıvel de luminaˆncia, ocasionando
enta˜o uma diferenc¸a no GSDF e nos limites percentuais de JND. O comportamento gra´fico
para esse monitor apresentou que o lado esquerdo esta´ de acordo com o GSDF e JND,
diferentemnte do lado direito. Isso e´ justifica´vel devido a` poss´ıvel maior presenc¸a de pixels
defeituosos que dificultariam as medic¸o˜es, embora o dispositivo estivesse em um ambiente
com iluminac¸a˜o adequada. O tempo de uso desse monitor era de 12.603 horas.
Os paraˆmetros de raza˜o de contraste e de raza˜o de luminaˆncia estavam de acordo
com os protocolos de controle de qualidade. Pore´m, mesmo na˜o estando de acordo com
o limite de diferenc¸a percept´ıvel no lado direito, considerando-se os demais testes esse
pode ser classificado como adequado para o diagno´stico me´dico no lado esquerdo e para
visualizac¸a˜o de imagens me´dicas no lado direito.
JND

Figura 4.20: Monitor 16 - Esquerdo

JND
Figura 4.21: Monitor 16 - Direito
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As curvas caracter´ısticas nas figuras 4.20 e 4.21 do dispositivo 17 esta˜o de acordo
com as dos monitores com menor tempo de uso. Nesse monitor, era poss´ıvel a visualizac¸a˜o
da imagem teste, com igual qualidade, no lado direito e no esquerdo. Provavelmente, esse
dispositivo na˜o apresentou variac¸a˜o por pixels defeituosos e nem de coeficiente de reflexa˜o
especular, o que poderia comprometer o diagno´stico me´dico para a finalidade desejada.
Com relac¸a˜o aos valores de luminaˆncia ma´xima, com base nos protocolos de con-
trole de qualidade, observou-se que esta˜o dentro dos limites estabelecidos para classificar
o monitor de acordo com sua finalidade. Apesar desse monitor esta´ com um pouco tempo
de uso (292 horas) foi poss´ıvel comprovar a na˜o conformidade com o padra˜o GSDF e os
limites percentuais de JND, devido detalhes que podem prejudicar o diagno´stico me´dico,
mesmo ele estando com um pequeno coeficiente de reflexa˜o especular e com uma ilu-
minaˆncia adequada no ambiente em que se encontrava.
Os valores de raza˜o de luminaˆncia foram de 813 para monitor direito e 826 para o
monitor esquerdo e direito. Diferenc¸as mı´nimas foram observadas em termos de reflexa˜o
especular, que relaciona o grau de comprometimento da imagem, e pela raza˜o de contraste,
com valores de 646 e 652. Assim, esse monitor esta´ de acordo com os protocolos de controle
de qualidade, podendo ser classificado como secunda´rio.

JND
Figura 4.22: Monitor 17 - Esquerdo

JND
Figura 4.23: Monitor 17 - Direito
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Dentre todos os dispositivos avaliados no controle de qualidade com base nesse
teste, podemos enta˜o destacar o monitor 18 como o de maior resoluc¸a˜o, mesmo com
bastante tempo de uso (11.957 horas). Da mesma forma que outros monitores, esse foi
dividido em lado direito e esquerdo, para visualizac¸a˜o de duas imagens ao mesmo tempo.
Pelas curvas caracter´ısticas das figuras 4.22 e 4.23, temos que os valores de luminaˆncia
mı´nima foram iguais e os valores de luminaˆncia ma´xima aproximaram-se para os dois
monitores, significando a possibilidade de auseˆncia de pixels defeituosos em ambos.
Considerando a resoluc¸a˜o, define-se esse monitor como prima´rio. Com os valores de
luminaˆncia verifica-se que esta´ de acordo com o GSDF e dentro dos limites percentuais de
JND. Assim, esse dispositivo encontrava-se em um ambiente com iluminaˆncia adequada e
em conformidade com as recomendac¸o˜es de controle de qualidade. Em relac¸a˜o aos valores
de luminaˆncia ma´xima, pode-se comprovar uma resposta com qualidade, reforc¸ando o
argumento que mesmo elevado tempo de uso, a resoluc¸a˜o ma´xima espacial dele estava
dentro dos limites estabelecidos.
De acordo com os valores obtidos para raza˜o de luminaˆncia, raza˜o de contraste e
pelo comportamento da curva caracter´ıstica, pode-se garantir que esse monitor pode ser
classificado como prima´rio, ou seja, adequado para o diagno´stico me´dico
JND

Figura 4.24: Monitor 18 - Esquerdo

JND
Figura 4.25: Monitor 18 - Direito
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Para a avaliac¸a˜o do dispositivo de exibic¸a˜o 19 com um tempo de uso semelhante ao
dispositivo de mamografia (14 e 15). De acordo com a curva caracter´ıstica das figuras 4.24
e 4.25, obteve-se uma resposta de acordo com o esperado em termos do padra˜o GSDF e
nos limites percentuais de JND, devido as curvas estarem ajustadas a mais ou menos dez
por cento. Esse dispositivo e´ usado para tomografia computadorizada, radiologia geral e
hemodinaˆmica. Em termos de luminaˆncia ma´xima, verificou-se que esta´ de acordo com
os protocolos de controle de qualidade dentro dos limites estabelecidos.
O dispositivo 19 estava dividido em monitor direito e esquerdo para visualizac¸a˜o
de duas imagens simultaneamente. Foi percept´ıvel uma variac¸a˜o em relac¸a˜o aos lados em
termos de luminaˆncia ma´xima. Pore´m, esse monitor apresentou um coeficiente de reflexa˜o
especular adequado de maneira que na˜o comprometia o laudo me´dico. Em termos de
luminaˆncia ma´xima, os valores em ambos os lados do monitor seguiram as recomendac¸o˜es.
A raza˜o de luminaˆncia em 1140 e 831 para monitor esquerdo e direito, respectivamente,
classifica o monitor como prima´rio. A raza˜o de contraste com valores de 848 e 656 confirma
isso. Embora esse dispositivo tenha apresentado com uma resoluc¸a˜o menor que o monitor
de mamografia, a sua curva caracter´ıstica encontrou - se semelhante a do monitor utilizado




Figura 4.26: Monitor 19 - Esquerdo

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Figura 4.27: Monitor 19 - Direito
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O dispositivo 20 apresentou um aspecto relevante se comparado com os de exibic¸a˜o
em mamografia. Os valores de luminaˆncia mostraram-se de acordo com o padra˜o GSDF
e nos limites percentuais de JND, podendo ser classificado como monitor prima´rio. Com-
parando as figuras 4.16 e 4.17 com as figuras 4.27 e 4.27, observam-se comportamentos
semelhantes, significando enta˜o a coereˆncia para uso em mamografia, levando em consi-
derac¸a˜o tambe´m o tempo de uso do monitor.
Com relac¸a˜o aos valores de luminaˆncia ma´xima tanto para o monitor esquerdo como
para o monitor direito, temos que esta˜o de acordo com as recomendac¸o˜es dos protocolos
de controle de qualidade. O monitor encontrava-se em condic¸o˜es de iluminac¸a˜o ambiente
adequadas. A raza˜o de luminaˆncia apresentou valores de 1089 e 814 para o monitor
esquerdo e direito, respesctivamente, e raza˜o de contraste valores de 423 e 450.
Ale´m de analisar a percepc¸a˜o de um comportamento gra´fico semelhante ao do
dispositivo de exibic¸a˜o utilizado para mamografia e com uma diferenc¸a de apenas dezenove
horas de uso com relac¸a˜o ao monitor 14, conclui-se que o monitor 20 esta´ de acordo com
o padra˜o GSDF e JND e, confirma como sendo um monitor prima´rio que pode ser usado
em exames de mamografia.

JND
Figura 4.28: Monitor 20 - Esquerdo

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Figura 4.29: Monitor 20 - Direito
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As curvas caracter´ısticas apresentadas na figuras 4.28, 4.29, 4.30 e 4.31, relativas
aos monitores 21 e 23 em geral, apresentam-se dentro dos limiares de mais ou dez por
cento dentro do JND, e de acordo com o GSDF. Em termos de luminaˆncia ma´xima,
raza˜o de luminaˆncia e raza˜o de contraste esta˜o de acordo com as recomendac¸o˜es dos
protocolos de controle de qualidade, classificando esses dispositivos como prima´rios. As
condic¸o˜es de iluminac¸a˜o mı´nima tambe´m sa˜o as exigidas pelas recomendac¸o˜es. Esses
dispositivos apresentaram comportamentos semelhantes, devido aos seus tempos de uso
serem aproximadamente iguais (13.130 horase 13.141 horas, respectivamente)

JND
Figura 4.30: Monitor 21 - Esquerdo

JND
Figura 4.31: Monitor 21 - Direito

JND
Figura 4.32: Monitor 23 - Esquerdo

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Figura 4.33: Monitor 23 - Direito
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As curvas caracter´ısticas das figuras 4.32 e 4.33 sa˜o do monitor 22, em que estava
dividido em esquerdo e direito para visualizac¸a˜o de duas imagens teste. Esse era um dos
com menor resoluc¸a˜o e com um bom tempo de uso (18.922 horas). A curva caracter´ıstica
dele esta´ em conformidade com o padra˜o GSDF e os limites percentuais de JND. Os valores
de luminaˆncia ma´xima para o monitor direito e esquerdo apresentaram um resultado
favorave´l de acordo com as recomendac¸o˜es de controle de qualidade no radiodiagno´stico.
Atrave´s de medic¸o˜es de luminaˆncia, comprovou-se uma resoluc¸a˜o min´ıma na˜o
considera´vel (1,9 MP). Esse monitor pode ser utilizado para laudos me´dicos de exames
de tomografia, radiologia geral, hemodinaˆmica e ressonaˆncia magne´tica.
Os paraˆmetros de raza˜o de luminaˆncia e raza˜o de contraste para ambos os lados
apresentaram valores conforme estabelecido pelos protocolos de controles de qualidade,
significando enta˜o ser mesmo um monitor prima´rio. O dispositivo estava sob uma ilu-
minaˆncia ambiente adequada para que na˜o houvesse comprometimento na visualizac¸a˜o
da imagem causada pela reflexa˜o especular.

JND
Figura 4.34: Monitor 22 - Esquerdo
N
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Figura 4.35: Monitor 22 - Direito
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A curva caracter´ıstica da figura 4.34 refere-se ao monitor 24, que apresentou um
tempo de pouco mais de duas mil horas. Com relac¸a˜o ao padra˜o GSDF e JND, em apenas
treˆs imagens apresentou falha, fazendo com que o monitor na˜o esteja de acordo com o
GSDF e JND, mesmo com condic¸a˜o de iluminac¸a˜o ambiente adequada.
Em relac¸a˜o aos paraˆmetros de raza˜o de luminaˆncia e de raza˜o de contraste, esse
monitor pode ser classificado como monitor secunda´rio.
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As curvas caracter´ısticas correspondem aos monitores 25 e 26 (figuras 4.35 e 4.36)
de mesma marca, modelos diferentes e com tempo de uso bem distintos (878 e 23755 horas,
respectivamente). Em relac¸a˜o ao padra˜o GSDF que e´ em termos escalas de tons de cinza,
ambos na˜o responderam de acordo e mostraram divergeˆncia considerando o tempo de uso.
Os limites percentuais de JND foram adequados. Em termos de luminaˆncia ma´xima, raza˜o
de luminaˆncia e raza˜o de contraste, esses dispositivos apresentaram valores coerentes com
os estabelecidos para monitor secunda´rio.
Esses dispostivos estavam em um ambiente com iluminac¸a˜o adequada, em que foi
impercept´ıvel a visualizac¸a˜o de reflexa˜o de objetos que pudessem comprometer o teste.
Essa informac¸a˜o foi comprovada atrave´s do teste de reflexa˜o especular, que apresentou
















Figura 4.37: Monitor 25

JND
Figura 4.38: Monitor 26
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O dispositivo 27 mostrou-se semelhante ao monitor 03, inclusive em relac¸a˜o ao
tempo de uso, ou seja, pouco mais de 66.000 horas. Com relac¸a˜o ao padra˜o GSDF e o
JND, a curva caracter´ıstica da figura 4.37 apresentou uma resposta dentro de mais ou
menos dez por cento do JND. Ao inserir os valores de luminaˆncia no banco de dados,
verificou que a raza˜o de luminaˆncia e raza˜o de contraste esta˜o dentro do estabelecido
pelos protocolos de controle de qualidade. O valor obtido para luminaˆncia ma´xima esta´
em conformidade com os padro˜es que definem um monitor secunda´rio.
Em termos de tempo de uso verificou - se que atrave´s do teste de ru´ıdo, esse
dispositivo respondeu de acordo com os protocolos de controle de qualidade como monitor
secunda´rio e assim, o monitor com mais de sessenta mil horas de uso com base nesse teste,
ja´ mostrado anteriormente adequa-se a visualizac¸a˜o de imagens me´dicas. Provavelmente,
esse monitor sofreu perda de pixels ao longo da vida u´til, considerando-se as mais de
66.000 horas de uso dele.
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A qualidade da imagem do dispositivo de exibic¸a˜o 28, com pouco mais de 5.000
horas de uso, observando a curva caracter´ıstica da figura 4.38, esta´ de acordo com o padra˜o
GSDF e nos limites percentuais de JND. Ao analisar o valor de luminaˆncia ma´xima (257,30
cd/m2), podemos conprovar sua conformidade para uso do monitor no diagno´stico me´dico.
Esse dispostivo apresentou paraˆmetros de raza˜o de luminaˆncia e raza˜o de contraste
adequados, podendo ser classificado como monitor prima´rio e ser utilizado em exames de
tomografia computadorizada, radiologia geral e ressonaˆncia magne´tica, sob condic¸o˜es de
iluminac¸a˜o adequada. Considerando a resoluc¸a˜o ma´xima dele, o tempo de uso, certamente
favoreceu essa classificac¸a˜o.
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As curvas caracter´ısticas das figuras 4.39 e 4.40 representam as medidas de lu-
minaˆncia para os monitores 29 e 31, de mesma marca e modelo, com tempos de uso
com diferenc¸a de apenas treˆs horas. Esses monitores apresentaram um comportamento
ideˆntico, podendo serem usado para mesma finalidade. Em relac¸a˜o as curvas de lu-
minaˆncia, vemos que ambas esta˜o de acordo com o padra˜o GSDF e dentro de mais ou
menos dez por centro no seu comportamento proporcional do JND. Analisando os resulta-
dos obtidos para luminaˆncia ma´xima, vemos que para esses monitores com pouco tempo
de uso, os valores dessa grandeza correspondem a monitores prima´rios.
Os paraˆmetros de raza˜o de luminaˆncia e de raza˜o de contraste apresentaram re-
sultados que consolidam a informac¸a˜o do monitor ser prima´rio, estando de acordo com os
protocolos de controle de qualidade. Esses dispositivos encontravam-se em um ambiente
de baixa iluminaˆncia, ou seja, sem reflexa˜o especular que causasse comprometimento na
visualizac¸a˜o da imagem teste. Esses dois monitores, com o menor tempo de uso entre os
demais e com uma resoluc¸a˜o equivalente a dois megapixels, esta˜o adequados para o di-
agno´stico me´dico. Na instituic¸a˜o avaliada, esses dispostivos sa˜o utilizados para tomografia
computadorizada e radiologia geral.

JND
Figura 4.41: Monitor 29
JND

Figura 4.42: Monitor 31
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Os testes de controle de qualidade dos dispositivos 30 e 34 em comparac¸a˜o com os
monitores avaliados anteriormente, de mesma marca e modelo (29 e 31). O monitor 34
tem aproximadamente o dobro de horas de uso do monitor 30.
Pelo comportamento das curvas caracter´ısticas nas figuras 4.41 e 4.42, foi imper-
cept´ıvel uma diferenc¸a na curva GSDF nos valores medidos de luminaˆncia, significando
que esta˜o de acordo com os limites percentuais de JND. Ao avaliar os paraˆmetros de
raza˜o de luminaˆncia, raza˜o de contraste e luminaˆncia ma´xima de ambos os monitores,
comprovou-se que esta˜o em conformidade com os limiares estabelecidos pelos protocolos
para que eles sejam classificados como prima´rios.
Esses resultados se assemelham aos observados para os monitores 29 e 31, com
mesma resoluc¸a˜o ma´xima. Esses dispositivos sa˜o usados para laudos de ressonaˆncia
magne´tica, radiologia geral, hemodinaˆmica, em condic¸o˜es de iluminac¸a˜o ambiente ade-
quadas, conforme as recomendac¸o˜es de controle de qualidade.

JND
Figura 4.43: Monitor 30
JND

Figura 4.44: Monitor 34
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As curvas carcater´ısticas das figuras 4.43, 4.44, 4.45 e 4.46 referem-se aos monitores
32 e 33 que teˆm a mesma marca e modelo. Esses monitores sa˜o divididos em monitor
direito e esquerdo. Eles teˆm um tempo de uso equivalente a mais de cinquenta mil horas.
Os valores de GSDF nos diferentes n´ıveis de cinza na˜o esta˜o de acordo com os limites
percentuais de JND, reforc¸ando a informac¸a˜o de que o tempo de uso influencia na medida
de luminaˆncia ma´xima. Esses monitores sa˜o classificados como secunda´rios.

JND
Figura 4.45: Monitor 32 - Esquerdo
JND

Figura 4.46: Monitor 32 - Direito
JND

Figura 4.47: Monitor 33 - Esquerdo

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Figura 4.48: Monitor 33 - Direito
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As curvas caracter´ısticas nas figuras 4.47 e 4.48 sa˜o de dispositivos com marca e
modelos iguais, e mesma resoluc¸a˜o ma´xima. O tempo de uso do monitor 35 (680 horas)
e´ equivalente ao dobro do tempo de uso do monitor 36 (331 horas). Esses dispositivos
com um pouco tempo de uso responderam com qualidade qaunto ao valores de GSDF e
esta˜o de acordo com o JND, informac¸a˜o relevante para ser classificado como monitor ade-
quado para o diagno´stico me´dico. Ao serem analisados os valores de luminaˆncia ma´xima
que sa˜o diferentes para ambos os dispositivos comprovou-se que esta˜o de acordo com os
limites estabelecidos pelos protocolos de controle de qualidade, sendo classificados como
monitores prima´rios.
Ao avaliar as condic¸o˜es de iluminac¸a˜o adequada no ambiente, foi poss´ıvel verificar a
sua concordaˆncia com as recomendac¸o˜es, por na˜o haver comprometimento da visualizac¸a˜o
da imagem que prejudique o laudo me´dico. Os paraˆmetros de raza˜o de luminaˆncia e
de raza˜o de contraste responderam dentro do esperado confirmando a classificac¸a˜o dos




Figura 4.49: Monitor 35
JND

Figura 4.50: Monitor 36
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Analogamente, os dispositivos de exibic¸a˜o 37 e 38 poussem marcas e modelos
iguais, mesma resoluc¸a˜o e tempos de uso aproximadamente iguais, com uma diferenc¸a
de dezenove horas. Suas curvas caracter´ısticas, apresentadas nas figuras 4.49 e 4.50 sa˜o
tambe´m semelhantes. Esses dispositivos apresentou eficieˆncia aos valores de GSDF e esta˜o
em conformidade com os limites percentuais de JND, sendo classificados como monitores
prima´rios, estando adequados ao diagno´stico me´dico.
Com relac¸a˜o a avaliac¸a˜o das condic¸o˜es de iluminaˆncia ambiente verificou-se que
estavam tambe´m de acordo com as recomendac¸o˜es de ageˆncias reguladoras de controle
de qualidade o que resulta em um coeficiente min´ımo de reflexa˜o especular, evitando
erros no laudo me´dico. A raza˜o de luminaˆncia e raza˜o de contraste responderam com
seguranc¸a que os dispositivos sa˜o prima´rios, sendo adequados para exames de radiologia
geral, hemodinaˆmica e ressonaˆncia magne´tica.

JND
Figura 4.51: Monitor 37
JND

Figura 4.52: Monitor 38
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Para o teste de resposta de luminaˆncia e contraste buscou-se desenvolver um meto´do
alternativo para obtenc¸a˜o de valores de luminaˆncia, com medic¸o˜es que envolvem grandezas
ele´tricas, como corrente ele´trica, poteˆncia fotoˆnica, diferenc¸a de potencial e grandezas
fotome´tricas como iluminaˆncia e luminaˆncia. A tabela 4.7 apresenta os valores obtidos
com esse me´todo, que empregou, basicamente, um eletroˆmetro e um LED, com o objetivo
de medir a luminaˆncia. O testes foi realizado em u´nico dispositivo, objetivando classifica-
lo por esse me´todo como prima´rio ou secunda´rio.
Tabela 4.7: Monitor Samsung B2230 - 2,07 MP, Brilho: 100%, Temp. Amb.: 23,9oC
Imagem Corrente no Tensa˜o Corrente no Iluminaˆncia Luminaˆncia
- Fotodetector (nA) (V) Lux´ımetro (mA) (lux) (cd/m2)
01 6.0101 1,75 0,60 0,20 1,30
02 6.229 1,75 0,65 0,22 1,43
03 7.350 1,75 0,70 0,24 1,56
04 10.737 1,75 0,80 0,32 2,08
05 17.621 1,77 1,10 0,50 3,25
06 28.264 1.79 1,40 0,70 4,55
07 43.599 1,80 1,90 1,10 7,15
08 62.415 1,81 2,40 1,68 10,92
09 86.805 1,83 2,80 2,16 14,04
10 116.799 1,85 3,40 2,92 18,98
11 149.557 1,86 4,00 3,64 23,66
12 189.234 1,83 4,60 4,48 29,12
13 230.98 1,87 5,20 5,04 32,76
14 273.364 1,88 5,80 6,08 39,53
15 319.327 1,89 6,60 7,28 47,33
16 366.284 1,92 7,20 8,16 53,05
17 409.058 1,93 7,80 8,88 57,73
18 410.724 1,93 8,00 9,04 58,73
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Nas medidas relacionadas com a curva caracter´ıstica da figura 4.51 esta˜o implic´ıtas
as grandezas ele´tricas, como voltagem (V), corrente ele´trica (I) e o aˆngulo so´lido obtido
na sec¸a˜o 3.2. Com o me´todo alternativo, consideramos medidas de luz correlacionadas
com de corrente ele´trica. Esse meto´do alternativo para o teste de resposta de luminaˆncia
e contraste teve o objetivo de avaliar e classificar o dispositivo de exibic¸a˜o como prima´rio
ou secunda´rio.
Pelo comportamento gra´fico da corrente ele´trica versus poteˆncia ele´trica (figura
4.52), detectou - se que a poteˆncia fotoˆnica inicial apresentou um comportamento que
na˜o varia linearmente, fazendo com que essa resposta fotoˆnica do LED utilizado nessa
alternativa de medic¸a˜o seja uma curva na˜o-linear, mas com um comportamento que leva
a percepc¸a˜o de que a voltagem na˜o varia em grande quantidade. O LED utilizado nesse
teste tem cor amarela na parte externa, mas emite luz de cor alaranjada, cujo comprimento
de onda e´ constante e da ordem de 590 nm.
A temperatura manteve - se constante durante a realizac¸a˜o das medic¸o˜es mostrando
total controle nas condic¸o˜es do ambiente. Uma caracter´ıstica particular no final de todo
procedimento mostrou os valores de luminaˆncia com um resultado comprovativo de que
a curva do sensor e´ linear mas, o valor da corrente em uma mesma fonte de luz (monitor
avaliado) depende de quanto o transistor recebe. Nesse caso, o transistor e´ representado
pelas imagens padra˜o teste TG18 que foram utilizadas para obtenc¸a˜o dos valores de
luminaˆncia.
As medic¸o˜es foram realizadas na auseˆncia de iluminaˆncia ambiente, com pouca
variac¸a˜o de temperatura e com corrente ele´trica correspondendo a 1 nA, sendo essa a
corrente de fuga do componente eletroˆnico utilizado.
Ao analisar a curva da figura 4.51 obtida com valores de luminaˆncia, comprovou-se
um desvio relativo discordante da curva caracter´ıstica GSDF, que esta´ fora dos limites
percentuais do JND, em desacordo com os protocolos de controle de qualidade. Os valo-
res de baixa corrente medidos nas imagens teste resultaram em um valor de luminaˆncia
tambe´m baixa. Comparando a luminaˆncia ma´xima desse monitor com as recomendac¸o˜es
de controle de qualidade para dispositivos de exibic¸a˜o, foi poss´ıvel classifica - lo o monitor
como secunda´rio. Esse dispositivo (Samsung S20 B300) foi o u´nico que na˜o foi analisado
Nu´cleo de Po´s-Graduac¸a˜o em F´ısica - NPGFI/UFS
4.7 Uniformidade de Luminaˆncia 99
quanto ao tempo de uso.
4.7 Uniformidade de Luminaˆncia
O controle de qualidade nos dispositivos de exibic¸a˜o para o diagno´stico com ana´lise
temporal necessitou de mais um requisito de avaliac¸a˜o, que foi o teste de uniformidade
de luminaˆncia. De maneira geral, para todos os dispositivos, os valores de luminaˆncia
nas quatro bordas e centro das imagens teste apresentaram os percentuais previstos para
luminaˆncia ma´xima. Foi poss´ıvel verificar uma variac¸a˜o de intensidade luminosa na tela
para um mesmo tom de cinza para essas duas imagens padro˜es teste (figura 2.19) nas
quatro bordas e no centro dessas.
Quanto aos valores de luminaˆncia nas regio˜es das imagens padro˜es teste, indepen-
dentemente da marca, resoluc¸a˜o, tempo de uso dos dispostivos de imagem, os resultados
apresentaram uma variac¸a˜o deles no centro da imagem com relac¸a˜o a`s bordas, que na˜o
ultrapassou 30%, significando enta˜o que monitores com tempo de uso grande, como no
caso dos monitors 03, 27, 32 e 33, na˜o apresentaram desacordo com os protocolos de con-
trole de qualidade. Assim, por este teste, todos sa˜o classificados como prima´rios, exceto
03, 27, 32 e 33 por apresentarem pequenos valores de luminaˆncia em relac¸a˜o aos demais.
4.8 Avaliac¸a˜o Geral dos Monitores no Diagno´stico
A curva caracter´ıstica da figura 4.53 representa a curva GSDF com relac¸a˜o a todos
os dispositivos de exibic¸a˜o da marca BARCO avaliados, com os desvios de mais ou menos
dez por cento correspondentes ao monitor de 5 MP, ou seja, em relac¸a˜o ao monitor 18
esquerdo. A percepc¸a˜o gra´fica da figura 4.53 com base nas medic¸o˜es de luminaˆncia obtidas
no teste de resposta de luminaˆncia e constraste apresentou um comportamento un´ıvoco,
tendo o monitor com maior resoluc¸a˜o como refereˆncia principal.
O comportamento da curva caracter´ıstica apresenta uma significaˆncia, levando-se
em considerac¸a˜o que os monitores com resoluc¸a˜o menor do que o monitor refereˆncia (5 MP)
podem ser utilizados para laudos me´dicos com exames de radiologia geral, hemodinaˆmica,
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tomografia computadorizada e ressonaˆncia magne´tica, com excec¸a˜o de mamografia. Isso
devido a superposic¸a˜o de todas as curvas GSDF, e dentro dos limites de mais ou menos
10% do JND. Em discusso˜es anteriores, apenas os monitores com maior tempo, mais de
cinquenta mil horas, devem ser usados apenas para visualizac¸a˜o de imagems me´dicas com
base nos protocolos de controle de qualidade no radiodiagno´stico com eˆnfase aos monitores
de laudo.




As curvas caracter´ısticas apresentadas nas figuras para as marcas BARCO (fi-
gura 4.54) e EIZO (figura 4.55), demonstraram certa distinc¸a˜o com relac¸a˜o a` superposic¸a˜o
das curvas na figura 4.53 para os monitores de marcas, se´ries e modelos diferentes. Todavia
para a marca BARCO, que e´ a do monitor com maior resoluc¸a˜o, a curva apresenta mais
uma vez um comportamento u´nico com relac¸a˜o a todos os outros com menor resoluc¸a˜o,
podendo ser clasificados como prima´rios ou secunda´rios, a depender de paraˆmetros como
luminaˆncia ma´xima e dos limites do JND.
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Para os monitores da marca EIZO, destacamos os monitores utilizados para lau-
dos de mamografia, no caso os monitores 14 e 15. De acordo com o monitor 22, com um
tempo de uso maior que os monitores 14 e 15, apresentou um comportamento ideˆntico
a esses, sendo assim, monitores prima´rios. Dessa forma, os dispositivos com os melho-




Figura 4.56: Monitores BARCO
JND

Figura 4.57: Monitores EIZO
Os paraˆmetros de raza˜o de luminaˆncia, luminaˆncia ma´xima e avaliac¸o˜es qualitati-
vas permitiram classificar os dispositivos de exibic¸a˜o como prima´rios ou secunda´rios. As
tabelas 4.8 e 4.9 apresentam a classificac¸a˜o geral dos dispositivos utilizados no diagno´stico
me´dico de acordo com os limites estabelecidos pelos protocolos de controle de qualidade.
Essa classificac¸a˜o foi realizada com base em todos os resultados obtidos por meio dos
testes de controle de qualidade realizados durante esse trabalho, o que permitiu conside-
rar que o tempo de uso dos dispositivos influencia na qualidade de exibic¸a˜o das imagens
radiolo´gicas.
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Tabela 4.8: Classificac¸a˜o Geral dos Monitores
Monitor Classificac¸a˜o Monitor Classificac¸a˜o
01 Prima´rio 11 Prima´rio
02 Prima´rio 12 Prima´rio
03 Secunda´rio 13 Prima´rio
04 Prima´rio 14 Prima´rio
05 Prima´rio 15 Prima´rio
06 Prima´rio 16 Prima´rio
07 Prima´rio 17 Secunda´rio
08 Prima´rio 18 Prima´rio
09 Prima´rio 19 Prima´rio
10 Prima´rio 20 Prima´rio
Tabela 4.9: Classificac¸a˜o Geral dos Monitores
Monitor Classificac¸a˜o Monitor Classificac¸a˜o
21 Prima´rio 31 Prima´rio
22 Prima´rio 32 Secunda´rio
23 Prima´rio 33 Secunda´rio
24 Secunda´rio 34 Prima´rio
25 Secunda´rio 35 Prima´rio
26 Secunda´rio 36 Prima´rio
27 Secunda´rio 37 Prima´rio
28 Prima´rio 38 Prima´rio
29 Prima´rio 01A Secunda´rio
30 Prima´rio 02A Secunda´rio
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Cap´ıtulo 5
Considerac¸o˜es Finais
Nesta dissertac¸a˜o, foram analisados qualitativamente e quantitativamente disposi-
tivos de exibic¸a˜o utilizados para laudos no radiodiagno´stico, utilizando-se grandezas fo-
tome´tricas e, alternativamente, grandezas ele´tricas. A avaliac¸a˜o desses monitores, baseada
nos protocolos de controle de qualidade espanhol, europeu e pela AAPM possibilitaram
classificar os monitores como adequados ao diagno´stico me´dico (prima´rios) ou apenas para
visualizac¸a˜o de imagens me´dicas (secunda´rios).
A variabilidade de marcas de fabricac¸a˜o, nu´meros de se´ries distintos, resoluc¸a˜o
ma´xima e tempo de uso dos dispositivos resultaram em diferenc¸as entre seus paraˆmetros
de qualidade de imagem, inclusive quanto ao tempo de uso do monitor, como foi mostrado
nos resultados obtidos e discusso˜es realizadas.
Foram realizados os testes de controle de qualidade atrave´s de equipamentos
alternativos, utilizando grandezas ele´tricas, comprovando enta˜o que tal dispositivo de
exibic¸a˜o na˜o estava adequado ao radiodiagno´stico justificando atrave´s de um medidor de
luminaˆncia sendo enta˜o, o fotoˆmetro.
A alternativa empregada para medic¸o˜es com um lux´ımetro digital calibrado e
seu valor de aˆngulo so´lido ja´ calculado para conversa˜o de unidade de iluminaˆncia em
luminaˆncia, mostrou-se poss´ıvel para constatar se na auseˆncia do fotoˆmetro, os dispositivos
atendiam a`s recomendac¸o˜es de controle de qualidade. Ficou comprovado que os meto´dos
alternativos sa˜o u´teis na medida da indisponibilidade do equipamento devido ao alto
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custo.
Os ca´lculos quantitativos de coeficientes de reflexa˜o difusa e especular auxiliaram
no entendimento do quanto estruturas formadas por fontes luminosa externas prejudicam
na visualizac¸a˜o de imagens me´dicas, comprometendo o diagno´stico me´dico. Foi poss´ıvel
constatar a importaˆncia de grandezas como luminaˆncia ambiente, tempo de uso do mo-
nitor e iluminaˆncia ambiente sobre o dispositivo. Os resultados qualitativos envolvendo
os testes de resoluc¸a˜o, ru´ıdo e reflexa˜o interna assueguram classificar os monitores como
prima´rios e adequados para o diagno´stico me´dico, com excec¸a˜o dos de maior tempo de
uso. Esta ana´lise do tempo de uso do monitor foi importante, pois constatou-se uma
determinada faixa de tempo de uso, os monitores apresentaram condic¸o˜es de exibic¸a˜o
de imagens que os classificou como secunda´rios, com base em requisitos de controle de
qualidade.
Em relac¸a˜o ao teste de resposta de luminaˆncia e contraste, de maneira geral, os
dispositivos avaliados esta˜o de acordo com o recomendado pelo controle de qualidade, con-
siderando - se valores como luminaˆncia ma´xima e raza˜o de luminaˆncia. Esses paraˆmetros
esta˜o relacionados com a qualidade percept´ıvel da imagem que foram analisadas em cada
monitor. Nesse caso, o tempo de uso, aparentemente, na˜o influenciou, mostrando que e´
necessa´ria uma ana´lise mais global sobre a influeˆncia do tempo de uso do monitor com
relac¸a˜o aos paraˆmetros avaliados.
As curvas caracter´ısticas GSDF de cada dispostivo, considerando o tempo de uso,
permitiram verificar se os monitores estavam de acordo com o JND, no limite de mais ou
menos dez por cento. Assim, monitores de pequenas e grandes resoluc¸o˜es, entre 2 e 5MP,
podem ser classificados como monitores prima´rios, a depender da avaliac¸a˜o.
Os resultados experimentais com grandezas ele´tricas, convertidas em grandezas fo-
tome´tricas, foram essenciais para comprovar que monitores comuns na˜o devem ser usados
para o diagno´stico me´dico, e sim apenas para visualizac¸a˜o de imagens me´dicas.
Outro me´todo alternativo foi com uso do lux´ımetro, com seu devido fator de cali-
brac¸a˜o e aˆngulo so´lido pre´-estabelecido, que permitiu, a partir dos valores de luminaˆncia,
concluir que monitores de 2 MP podem ser utilizados para o diagno´stico me´dico, deixando
um pouco de lado a obrigatoriedade de usar monitores com resoluc¸a˜o maior, mas devendo
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ser feito um acompanhamento do dispositivo por um profissional qualificado. Uma ana´lise
criteriosa com relac¸a˜o ao tempo de uso deve ser feita sempre que o monitor de 2MP for
empregado para laudo de mamografia, pois exige-se, conforme a lesgislac¸a˜o vigente, que
para tal uso o monitor deve ter 3MP, no mı´nimo.
Na aquisic¸a˜o de dispositivos de exibic¸a˜o, sempre deve ser levado em conta algumas
considerac¸o˜es importantes, incluindo propriedades intr´ınsecas como marca de fabricac¸a˜o,
modelo, LUT e luminaˆncia ma´xima. Durante a avaliac¸a˜o dos monitores, foi poss´ıvel verifi-
car apenas que as marcas BARCO, EIZO e SAMSUNG, sa˜o boas opc¸o˜es para diagno´stico
e visualizac¸a˜o de imagens me´dicas. Entretanto, dentre as marcas avaliadas, os monitores
da marca BARCO apresentaram uma melhor eficieˆncia quanto aos paraˆmetros que per-
mitem classificar os monitores como prima´rios e secunda´rios levando em considerac¸a˜o o
tempo de uso do monitor e a resoluc¸a˜o.
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Cap´ıtulo 6
Perspectivas Futuras
Com base nos resultados e discusso˜es deste trabalho, pode-se propor:
• Aprimorar os meto´dos alternativos para obtenc¸a˜o de valores de luminaˆncia;
• Contruir um design de sala de laudo com base nos coeficiente de reflexa˜o difusa e
especular levando em conta a posic¸a˜o dos dispositivos de exibic¸a˜o na sala;
• Realizar um acompanhamento global do tempo de uso dos dispositivos de exibic¸a˜o
para melhor classificac¸a˜o em prima´rio ou secunda´rio;
• Incrementar como proposta nos programas de controle de qualidade o tempo de uso
dos dispositivos para avaliac¸a˜o por meio dos testes de controle de qualidade.
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